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Mirante
C& MIRANTE Relatdrio de Analises 91654/2023.0
Identificagao do Cliente
Cliente: Mirante CPF/CNPJ: 03.264.927/0001-27
Endereco: Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, Sertéozinho Piracicaba/SP Telefone: -

E-mail:

Dados da Amostragem

Amostra: 91654/2023

Enderecgo da coleta: Montante Av OSEAS GOIS CAVALCANTE n° s/n
Coordenada Geografica: -

Local da Coleta: Rio Rio Piracicaba - Montante

Data de coleta/hora: 14/12/2023 00:00

Data de chegada/hora: 14/12/2023 00:00

Chuvas nas ultimas 24 horas?: Nao

Tipo da amostra: corpo hidrico
Bairro: Gran Park

Cidade/UF: Piracicaba/SP
Coletor: Luis Felipe de Oliveira
Origem da amostra: Programada
Plano de Amostragem: -

Orgdo Regulamentador:

Resultados Analiticos

LAB - Laboratério de Esgoto - Mirante

Andlise Resultado | Unidade | LD | LQ | eacrde Método Data do
eferéncia Ensaio
Colformes Totais 86.000,0 | NMP | - | - ; Vieual-2120 B~ SMWW - 24127112123
Condutividade 266,60 gs/cm - - - Potenciometria 27/12/23
Cor Aparente 61,00 Pt/Co - - - Colorimetria 27/12/23
DBO - 5 dias 3,00 mg O2/L | - - - Respirométrico 27/12/23
0o 500 |[mgO2L| - | - - | Colorimetrico - SWIWW - 24 17112123
Escherchia co 22800 | NMP | - | - L |Vieual- 21208 SUWW - 24157112123
Fésforo Total 0,39 mg/L - - - Colorimetria 27/12/23
Nitrogénio Amoniacal 1,43 mg/L - - - Titulométrico 27/12/23
Nitrogénio Orgénico 2,87 mg/L - - - Titulométrico 27/12/23
Nitrogénio Total Kjeldahl 4,30 mg/L - - - Titulométrico 27/12/23
Oxigénio Dissolvido 5,80 mg O2/L | - - - Eletrométrico 27/12/23
pH 7,10 - - - Potenciometria 27/12/23
Solidos Dissolvidos Fixos 106,00 mg/L - - - Gravimétrico 27/12/23
Solidos Sedimentaveis 0,10 mL/L - - - Cone de Imhoff 27/12/23
Sélidos Suspensos Fixos 168,00 mg/L - - - Gravimétrico 27/12/23
Sélidos Suspensos Totais 32,00 mg/L - - - Gravimétrico 27/12/23
Solidos Totais 268,00 mg/L - - - Gravimétrico 27/12/23
Solidos Totais Dissolvidos 74,00 mg/L - - - Gravimétrico 27/12/23
Surfactantes 0,0120 mg/L - - - Colorimetria 27/12/23
Temperatura da Amostra 21,70 °C - - - Leitura Direta 27/12/23
. Nefelometria - 2130 B -
Turbidez 26,50 NTU - - - SMWW - 24 - 2023 27/12/23
Notas
1. Coleta foi realizada pelo Cliente
Legendas
NA: N&o se aplica.
LQ: Limite de Quantificagéo.
LD: Limite de Detecgao.
Mirante

Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, , Sertdozinho, Piracicaba/SP - CEP - CNPJ: 03.264.927/0001-27
<> Telefone:
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Mirante
C MIRANTE Relatério de Analises 91654/2023.0

Notas

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater, 24° Edigéo, 2023.

Data da Emissao: 28/12/2023

Amanda Miquelani
Supervisor

Caodigo para verificagado de autenticidade deste documento: 188FE1945EC3E7AAD4ABF226277960B27CD26E33

Mirante
Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, , Sertdozinho, Piracicaba/SP - CEP - CNPJ: 03.264.927/0001-27
<> Telefone:




$¥ eurofins ‘
Ambiental

Data de Emisséo Laudo: 19/12/2023 18:07

Contratante: Aguas do Mirante S/A

Contato: Amanda Miquelani

Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

Solicitante: Aguas do Mirante S/A

Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

Projeto: ---

Endereco: ---

Relatorio de Ensaio 177601/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4

Contratante

CNPJI/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

E-mail: ---

Solicitante

CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04

Telefone: 19 3401-2400

Projeto

CNPJI/CPF: ---

N° Amostra: 177601-1/2023.0 - ETE BELA VISTA MONTANTE

Matriz: Agua Bruta

Data Coleta: 15/12/2023 14:25

Localizagao: NI

Chuva no momento da coleta?: Nao

Inicio amostragem composta: ---

Coletor Responsavel: LUIS

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Latitude: ---

Andlise CAS Number

Carbono Orgénico Total ---

Plano de Amostragem: ---

Data Recebimento: 15/12/2023 16:58

Chuva nas ultimas 24 horas?: Nao
Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Final amostragem composta: ---

Dados de campo informados pelo cliente: NA

Longitude: ---

Resultados Analiticos

Eurofins Ambiental - LIN - TOC

Resultado

9,071 mglL

LQA Incerteza LD Referéncia

1,000 0,546 0,189 USEPA 9060 A 2004

Controle de Qualidade

Branco Carbono Organico (L) 178198-1/2023.0

Parametros

Carbono Organico Total

Resultado

< 1,000 mg/L

LCS Carbono Organico (L) 178199-1/2023.0

Parametros

Carbono Organico Total

Resultado Faixa de Aceitagdo

26,120 mg/L 20,0-300

IH l

Data Analise
18/12/2023

LQ
1,000

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP

CEP:13503-751

TEL: + 55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Relatorio de Ensaio 177601/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4

$¥ eurofins |
Ambiental

IH l

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificagdo da Amostra.

LQ: Limite de Quantificagéo.

LD: Limite de Detecgéo

NMP: Numero Mais Provavel

UFC: Unidadade Formadora de Col6nia

NA: Nao Aplicavel

NI: N&o Informado

ND: Nao detectavel

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentragao é€ menor do que o limite de quantificagdo do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislagdes que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente a resultado ausente.
O ensaio de Nitrato como N é sindnimo do ensaio de Nitrogénio Nitrico.

O ensaio de Nitrito como N & sinénimo do ensaio de Nitrogénio Nitroso.

O ensaio de Nitrogénio Kjedahl é sinénimo de Nitrogénio Total Kjedahl.

Os cromatogramas (quando aplicavel) apresentados neste relatério de ensaio para o método de TPH Fracionado Fragdo Semi-Volatil estdo na ordem, respectivamente, como Fragéo Alifatica e
apos Fragdo Aromatica.

Dioxinas e Furanos: Os valores sao apresentados em fungéo dos Fatores de Equivaléncia de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congénere analisado, tomando como base o
elemento mais téxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatdrio de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possivel).

Informagdes:

Alincerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrao combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianca de 95%.

As unidades do relatério de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislagéo solicitada. Os valores de referéncia de LQ e Unidade constam no escopo de acreditagdo CRL0267.
A Eurofins adota a seguinte regra de deciséo para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medigao do método ¢é informada, entretanto esta nao faz parte a declaragdo de conformidade,
ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no célculo final do resultado expresso no relatdrio.

O relatdrio de ensaio sé deve ser reproduzido por completo. A reproducéo parcial requer aprovagéo por escrita deste laboratdrio.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatério atende aos requisitos de acreditagdo da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério.

Quando a amostragem ¢ realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratério.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratdrio, o procedimento e plano de amostragem sao definidos de acordo com as seguintes referéncias:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazao e Amostragem por Bailer)

IT-ALO15, IT-ALO10, IT-ALO08 (Agua Bruta, Agua tratada, Agua para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-ALO13 (Solos)

IT-ALO09 (Sedimentos)

IT-ALO12 (Residuos industriais, Liquidos e Solidos)

Os ensaios credenciados nos érgaos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada érgdo ambiental, conforme preconizado em legislagdes e resolugdes para obtengédo do
credenciamento de laboratorio:

Laboratério credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL n° 01/2022

Laboratério credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00011/2021

Laboratério credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL n° IATCCL 137A

Laboratério credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL n° 002/2019

Laboratério credenciado junto ao INEA, conforme CCL n° INO11805

Laboratério credenciado junto ao IPAAM, conforme CCL n° 322/2021-PJ

Laboratério credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL n° 7051

Responsavel Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsavel pela publicagdo do Relatério de Ensaio:

Aline Hernandes CRQ 04563025
Signatario Autorizado
Ensaios Quimicos, Biolégicos,
Emissdes Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Aline Hernandes

A validaggo deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP:13503-751 Pag.2/2
TEL: + 55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Mirante
C& MIRANTE Relatério de Analises 91653/2023.0
Identificagao do Cliente
Cliente: Mirante CPF/CNPJ: 03.264.927/0001-27
Endereco: Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, Sertéozinho Piracicaba/SP Telefone: -

E-mail: -

Dados da Amostragem

Amostra: 91653/2023

Enderecgo da coleta: Jusante R MANOEL ALVES DE OLIVEIRA DORIA n° s/n
Coordenada Geografica: -

Local da Coleta: Rio Rio Piracicaba - Jusante

Data de coleta/hora: 14/12/2023 00:00

Data de chegada/hora: 14/12/2023 00:00

Chuvas nas ultimas 24 horas?: Nao

Orgdo Regulamentador:

Tipo da amostra: corpo hidrico receptor
Bairro: Gran Park

Cidade/UF: Piracicaba/SP

Coletor: Luis Felipe de Oliveira

Origem da amostra: Programada
Plano de Amostragem: -

Resultados Analiticos

LAB - Laboratério de Esgoto - Mirante

Anilise Resultado | Unidade | LD | LQ | eacrde Método Dl
eferéncia Ensaio
Colformes Totas 645000 | NMP | - | - S |Vieual- 21208 SMWW - 247112123
Condutividade 245,30 gs/cm - - - Potenciometria 27/12/23
Cor Aparente 71,00 Pt/Co - - - Colorimetria 27/12/23
DBO - 5 dias 4,00 mg O2/L | - - - Respirométrico 27/12/23
bQo 800 |mgozL| - | - ; C°'°”met”cgo'2%MWW " 24157112723
Escherihia col 30300 | NMP | - | - - Vieual- 2120 B~ SMWW - 24127112123
Fésforo Total 0,40 mg/L - - - Colorimetria 27/12/23
Nitrogénio Amoniacal 2,87 mg/L - - - Titulométrico 27/12/23
Nitrogénio Orgénico 2,86 mg/L - - - Titulométrico 27/12/23
Nitrogénio Total Kjeldahl 5,73 mg/L - - - Titulométrico 27/12/23
Oxigénio Dissolvido 5,97 mg O2/L | - - - Eletrométrico 27/12/23
pH 7,02 - - - Potenciometria 27/12/23
Solidos Dissolvidos Fixos 88,00 mg/L - - - Gravimétrico 27/12/23
Solidos Sedimentaveis 0,10 mL/L - - - Cone de Imhoff 27/12/23
Sélidos Suspensos Fixos 156,00 mg/L - - - Gravimétrico 27/12/23
Sélidos Suspensos Totais 28,00 mg/L - - - Gravimétrico 27/12/23
Solidos Totais 298,00 mg/L - - - Gravimétrico 27/12/23
Solidos Totais Dissolvidos 60,00 mg/L - - - Gravimétrico 27/12/23
Surfactantes 0,0150 mg/L - - - Colorimetria 27/12/23
Temperatura da Amostra 22,40 °C - - - Leitura Direta 27/12/23
. Nefelometria - 2130 B -
Turbidez 27,10 NTU - - - SMWW - 24 - 2023 27/12/23

Notas
1. Coleta foi realizada pelo Cliente
Legendas
NA: N&o se aplica.
LQ: Limite de Quantificagéo.
LD: Limite de Detecgao.
Mirante

Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, , Sertdozinho, Piracicaba/SP - CEP - CNPJ: 03.264.927/0001-27

<> Telefone:
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Mirante
C MIRANTE Relatério de Analises 91653/2023.0

Notas

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater, 24° Edigéo, 2023.

Data da Emissao: 28/12/2023

Amanda Miquelani
Supervisor

Caodigo para verificagado de autenticidade deste documento: E483C25AB0AA650C18EE3C2C379A1A4494669B10

Mirante
Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, , Sertdozinho, Piracicaba/SP - CEP - CNPJ: 03.264.927/0001-27
<> Telefone:




Relatério de Ensaio 177599/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4

$¥ eurofins ‘
Ambiental

Data de Emisséo Laudo: 19/12/2023 18:07

Contratante
Contratante: Aguas do Mirante S/A
Contato: Amanda Miquelani

Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

Solicitante
Solicitante: Aguas do Mirante S/A
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

CNPJI/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

E-mail: ---

CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

Projeto

Projeto: --- CNPJ/CPF: ---
Endereco: ---

N° Amostra: 177599-1/2023.0 - ETE BELA VISTA JUSANTE
Matriz: Agua Bruta Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 15/12/2023 14:15 Data Recebimento: 15/12/2023 16:58
Localizagao: NI Chuva nas ultimas 24 horas?: Nao
Chuva no momento da coleta?: Nao Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Inicio amostragem composta: --- Final amostragem composta: ---
Coletor Responsavel: LUIS Dados de campo informados pelo cliente: NA

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Latitude: --- Longitude: ---

Resultados Analiticos

Eurofins Ambiental - LIN - TOC
Andlise CAS Number Resultado LQA Incerteza LD
Carbono Orgénico Total --- 8,915 mg/L 1,000 0,537 0,189

Controle de Qualidade

Branco Carbono Organico (L) 178201-1/2023.0

Referéncia

USEPA 9060 A 2004

Parametros Resultado

Carbono Orgénico Total < 1,000 mg/L

LCS Carbono Organico (L) 178202-1/2023.0
Parametros Resultado

Carbono Organico Total 28,620 mg/L

Faixa de Aceitagdo

20,0-30,0

IH l

Data Analise
18/12/2023

LQ
1,000

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP:13503-751
TEL: + 55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Relatério de Ensaio 177599/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4

$¥ eurofins |
Ambiental

IH l

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificagdo da Amostra.

LQ: Limite de Quantificagéo.

LD: Limite de Detecgéo

NMP: Numero Mais Provavel

UFC: Unidadade Formadora de Col6nia

NA: Nao Aplicavel

NI: N&o Informado

ND: Nao detectavel

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentragao é€ menor do que o limite de quantificagdo do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislagdes que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente a resultado ausente.
O ensaio de Nitrato como N é sindnimo do ensaio de Nitrogénio Nitrico.

O ensaio de Nitrito como N & sinénimo do ensaio de Nitrogénio Nitroso.

O ensaio de Nitrogénio Kjedahl é sinénimo de Nitrogénio Total Kjedahl.

Os cromatogramas (quando aplicavel) apresentados neste relatério de ensaio para o método de TPH Fracionado Fragdo Semi-Volatil estdo na ordem, respectivamente, como Fragéo Alifatica e
apos Fragdo Aromatica.

Dioxinas e Furanos: Os valores sao apresentados em fungéo dos Fatores de Equivaléncia de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congénere analisado, tomando como base o
elemento mais téxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatdrio de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possivel).

Informagdes:

Alincerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrao combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianca de 95%.

As unidades do relatério de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislagéo solicitada. Os valores de referéncia de LQ e Unidade constam no escopo de acreditagdo CRL0267.
A Eurofins adota a seguinte regra de deciséo para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medigao do método ¢é informada, entretanto esta nao faz parte a declaragdo de conformidade,
ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no célculo final do resultado expresso no relatdrio.

O relatdrio de ensaio sé deve ser reproduzido por completo. A reproducéo parcial requer aprovagéo por escrita deste laboratdrio.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatério atende aos requisitos de acreditagdo da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério.

Quando a amostragem ¢ realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratério.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratdrio, o procedimento e plano de amostragem sao definidos de acordo com as seguintes referéncias:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazao e Amostragem por Bailer)

IT-ALO15, IT-ALO10, IT-ALO08 (Agua Bruta, Agua tratada, Agua para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-ALO13 (Solos)

IT-ALO09 (Sedimentos)

IT-ALO12 (Residuos industriais, Liquidos e Solidos)

Os ensaios credenciados nos érgaos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada érgdo ambiental, conforme preconizado em legislagdes e resolugdes para obtengédo do
credenciamento de laboratorio:

Laboratério credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL n° 01/2022

Laboratério credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00011/2021

Laboratério credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL n° IATCCL 137A

Laboratério credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL n° 002/2019

Laboratério credenciado junto ao INEA, conforme CCL n° INO11805

Laboratério credenciado junto ao IPAAM, conforme CCL n° 322/2021-PJ

Laboratério credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL n° 7051

Responsavel Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsavel pela publicagdo do Relatério de Ensaio:

Aline Hernandes CRQ 04563025
Signatario Autorizado
Ensaios Quimicos, Biolégicos,
Emissdes Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Aline Hernandes

A validaggo deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP:13503-751 Pag.2/2
TEL: + 55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Data de Emisséo Laudo: 22/12/2023 17:34

Contratante: Aguas do Mirante S/A

Contato: Amanda Miquelani

Ambiental

Relatério de Ensaio 177616/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4

Contratante

Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

Solicitante: Aguas do Mirante S/A

Solicitante

Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

Projeto: ---

Endereco: ---

Matriz: Efluentes

Data Coleta: 15/12/2023 14:10
Localizagao: NI

Chuva no momento da coleta?: Ndo
Inicio amostragem composta: ---

Coletor Responsavel: LUIS

Projeto

IH l

CNPJI/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

E-mail: ---

CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

CNPJI/CPF: ---

N° Amostra: 177616-1/2023.0 - ETE Bela Vista — Efluente Bruto

Plano de Amostragem: ---

Data Recebimento: 15/12/2023 16:58

Chuva nas ultimas 24 horas?: Nao

Amostragem Simples ou Composta?: Simples

Final amostragem composta: ---

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Latitude: --- Longitude: ---
Resultados Analiticos
Eurofins Ambiental - LIN - Fisico Quimico
Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
a
Materiais sedimentaveis - 12,00 mLL 1mUL 0,10 0,07 0,03 SMEVYW 23 Ed 2017 16/12/2023
Método 2540 F
minima de 60% -
Demanda Bioquimica de Oxigénio DBO - 130,74 mg/L remog&o da carga 1,70 0,76 0,35 SMEVYW 23" Bd 2017 16/12/2023
. Método 5210 B
poluidora
. SMEWW 232 Ed 2017
Cianeto total 57-12-5 < 0,002 mg/L 1,0 mg/L 0,002 --- 0,001 Método 4500-CN~ D e E 20/12/2023
. i SMEWW 232 Ed 2017
Cianeto livre 57-12-5 <0,00200 mg/L 0,2mg/L 0,00200 0,00014 0,00100 Método 4500-CN | 20/12/2023
SMEWW 232 Ed 2017
Sulfeto 18496-25-8 2,7100 mg/L 1,0 mg/L 0,0100 0,1024 0,0020 Método 4500- S2- D 19/12/2023
SMEWW 232 Ed 2017
Fendis totais (substancias que reagem Método 5530 B USEPA
com 4-aminoantipirina) 108-95-2 0,01700 mg/L 0,5 mg/L 0,00100 0,00072 0,00040 420.11978: SMEWW 23° Ed 21/12/2023
2017 Método 5530 C e D
DQO --- 385,00 mg/L - 15,00 29,11 1,59 POP-QI012 16/12/2023
Eurofins Ambiental - LIN - Metais
Resolucao
Analise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Arsénio total 7440-38-2 < 0,0050 mg/L 0,5mg/L 0,0050 0,0004 0,0002 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Bario total 7440-39-3 0,0898 mg/L 5,0 mg/L 0,0050 0,0069 0,0003 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Boro total 7440-42-8 0,1794 mg/L 5,0 mg/L 0,1000 0,0178 0,0030 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
Eurofins Ambiental Rio Claro
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Ambiental
Eurofins Ambiental - LIN - Metais
Resolucio
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Cadmio total 7440-43-9 <0,0010 mg/L 0,2 mg/L 0,0010 0,0001 0,0001 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Chumbo total 7439-92-1 <0,0050 mg/L 0,5 mg/L 0,0050 0,0003 0,0010 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Cobre dissolvido 7440-50-8 0,0175 mg/L 1,0 mg/L 0,0050 0,0021 0,0003 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Estanho total 7440-31-5 <0,0050 mg/L 4,0mg/L 0,0050 0,0005 0,0009 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Ferro dissolvido 7439-89-6 1,5188 mg/L 15,0 mg/L 0,0500 0,0825 0,0060 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Manganés dissolvido 7439-96-5 0,1558 mg/L 1,0 mg/L 0,0050 0,0097 0,0001 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
Mercdrio total 7439-97-6 <0,000200 mg/L 001mgl | 0000200 | 19626-05 >000000E- | USEPAGO10C ver. 03:2007, | 4q/451053
5 POP-QI062
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Niquel total 7440-02-0 <0,0050 mg/L 2,0 mg/L 0,0050 0,0003 0,0005 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Prata total 7440-22-4 <0,0050 mg/L 0,1 mg/L 0,0050 0,0003 0,0001 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Selénio total 7782-49-2 < 0,0050 mg/L 0,30 mg/L 0,0050 0,0003 0,0016 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Zinco total 7440-66-6 0,1090 mg/L 5,0 mg/L 0,0050 0,0122 0,0001 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Cromo 7440-47-3 0,0091 mg/L --- 0,0050 0,0009 0,0002 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
; SMEWW 232 Ed 2017
Cromo Trivalente 16065-83-1 <0,0100 mg/L 1,0 mg/L 0,0100 0,001 0,0010 Método 3500 Cr B 20/12/2023
Eurofins Ambiental - LOR - Oleos e Graxas
Resolucao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
. . SMEWW 232 Ed 2017
Oleos e Graxas Minerais --- < 14,50 mg/L 20 mg/L 14,50 0,16 1,59 Método 5520 F 20/12/2023
. . A SMEWW 232 Ed 2017
Oleos vegetais e gorduras animais --- 20,35 mg/L 50 mg/L 14,50 0,23 1,59 Método 5520 F 20/12/2023
Eurofins Ambiental - LOR - VOC
Resolugao
Analise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
USEPA 5021A ver.02:2014
Benzeno 71-43-2 <0,0010 mg/L 1,2 mg/L 0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 8260D ver.04-2017 16/12/2023
A USEPA 5021A ver.02:2014
Cloroférmio 67-66-3 0,0144 mg/L 1,0 mg/L 0,0010 0,0008 0,0002 USEPA 8260D ver.04-2017 16/12/2023
Dicloroeteno (somatéria de 75-35-4 156- USEPA 5021A ver.02:2014
1,1+1,2cis+1,2trans) 59-2 156-60-5 <0,0010mg/L 10mgl 00010 | 0,001 . USEPA 8260D ver.04:2017 16/12/2023
: USEPA 5021A ver.02:2014
Estireno 100-42-5 <0,0050 mg/L 0,07 mg/L 0,0050 0,0004 0,0003 USEPA 8260D ver.04-2017 16/12/2023
. USEPA 5021A ver.02:2014
Etilbenzeno 100-41-4 <0,0010 mg/L 0,84 mg/L 0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 8260D ver 042017 16/12/2023
USEPA 5021A ver.02:2014
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 <0,0010 mg/L 1,0 mg/L 0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 8260D ver.04:2017 16/12/2023
. USEPA 5021A ver.02:2014
Tricloroeteno 79-01-6 <0,0010 mg/L 1,0 mg/L 0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 8260D ver.04-2017 16/12/2023
Eurofins Ambiental Rio Claro
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Ambiental
Eurofins Ambiental - LOR - VOC
Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
USEPA 5021A ver.02:2014
Tolueno 108-88-3 <0,0010 mg/L 1,2 mg/L 0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 8260D ver.04:2017 16/12/2023
y USEPA 5021A ver.02:2014
Xileno 1330-20-7 <0,0010 mg/L 1,6 mg/L 0,0010 0,0001 - USEPA 8260D ver.04-2017 16/12/2023
Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery
Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Andlise
art 16
I
Cromo hexavalente 18540-29-9 <0,01000 mg/L 0,1 mg/L 0,01000 0,000992 = 0,001000 SMEWV\Q;O%_(E:?I? 02017, 16/12/2023
o . SMEWW 232 Ed 2017
Nitrogénio amoniacal total 7664-41-7 14,42965 mg/L 20,0 mg/L 0,05500 0,72581 0,00900 Método 4500-NH,D 16/12/2023
Eurofins Ambiental - LOR/LIN - IONS
Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Andlise
art 16
S
Fluoreto total 7782-41-4 0,6228 mg/L 10,0 mg/L 0,1000 0,0376 0,0150 SMEWW, 22_ I(E:dlg:ao, 4500 18/12/2023
Controle de Qualidade
LCS - Oleos e Graxas (Completo) 170765-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacdo
Oleos e Graxas Minerais 51,00 mg/L 45,0-55,0
Oleos e Graxas Totais 108,20 mg/L 90,0-110,0
Branco Amoénia IS (L) 177580-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Aménia < 0,067 mg/L 0,067
LCS Aménia IS (L) 177581-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
Ambnia 11,83 mg/L 10,98 - 13,42
LCS Metais (L) 177646-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Antiménio 0,1108 mg/L 0,08-0,12
Arsénio 0,1200 mg/L 0,08-0,12
Berilio 0,1195 mg/L 0,08-0,12
Cobalto 0,1192 mg/L 0,08-0,12
Boro 0,5945 mg/L 04-06
Cadmio 0,0595 mg/L 0,04-0,06
Chumbo 0,1193 mg/L 0,08-0,12
Calcio 11,7816 mg/L 8,0-12,0
Estroncio 11,7097 mg/L 8,0-12,0
Magnésio 11,1484 mg/L 8,0-12,0
Potassio 11,9130 mg/L 8,0-12,0
Saédio 11,8700 mg/L 8,0-12,0
Aluminio 1,1878 mg/L 08-12
Ferro 1,1937 mg/L 0,8-12
Bario 0,1191 mg/L 0,08-0,12
Bismuto 0,1187 mg/L 0,08-0,12
Cobre 0,1184 mg/L 0,08-0,12
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Ambiental
LCS Metais (L) 177646-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacdo
Cromo 0,1197 mg/L 0,08-0,12
Estanho 0,1189 mg/L 0,08-0,12
Fosforo 0,1101 mg/L 0,08-0,12
Litio 0,1183 mg/L 0,08-0,12
Manganés 0,1195 mg/L 0,08-0,12
Molibdénio 0,1194 mg/L 0,08-0,12
Niquel 0,1191 mg/L 0,08-0,12
Prata 0,1180 mg/L 0,08-0,12
Selénio 0,1115 mg/L 0,08-0,12
Talio 0,1102 mg/L 0,08-0,12
Titanio 0,1193 mg/L 0,08-0,12
Vanadio 0,1119 mg/L 0,08-0,12
Zinco 0,1114 mg/L 0,08-0,12
Uranio 0,1185 mg/L 0,08-0,12
Branco Metais (L) 177647-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Antiménio <0,0040 mg/L 0,0040
Arsénio < 0,0050 mg/L 0,0050
Berilio <0,0030 mg/L 0,0030
Cobalto <0,0030 mg/L 0,0030
Boro <0,1000 mg/L 0,1000
Céadmio <0,0010 mg/L 0,0010
Chumbo <0,0050 mg/L 0,0050
Calcio <1,0000 mg/L 1,0000
Estroncio < 1,0000 mg/L 1,0000
Magnésio <1,0000 mg/L 1,0000
Potassio < 1,0000 mg/L 1,0000
Sodio <1,0000 mg/L 1,0000
Aluminio <0,0500 mg/L 0,0500
Ferro <0,0500 mg/L 0,0500
Bario <0,0050 mg/L 0,0050
Bismuto <0,0050 mg/L 0,0050
Cobre < 0,0050 mg/L 0,0050
Cromo < 0,0050 mg/L 0,0050
Estanho < 0,0050 mg/L 0,0050
Fésforo <0,0100 mg/L 0,0100
Litio <0,0050 mg/L 0,0050
Manganés <0,0050 mg/L 0,0050
Molibdénio <0,0050 mg/L 0,0050
Niquel <0,0050 mg/L 0,0050
Prata <0,0050 mg/L 0,0050
Selénio <0,0050 mg/L. 0,0050
Talio <0,0050 mg/L 0,0050
Titanio <0,0050 mg/L 0,0050
Vanadio <0,0050 mg/L 0,0050
Zinco <0,0050 mg/L 0,0050
Uranio <0,0100 mg/L 0,0100
Branco Mercurio (L) 177648-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
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Ambiental
Mercurio <0,000200 mg/L 0,000200
LCS Mercurio (L) 177649-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagdo
Mercurio 0,001600 mg/L 0,0016 - 0,0024
Branco volateis (L) 177794-1/2023.0

Parametros Resultado LQ
Benzeno < 1,00 pg/L 1,00
Tolueno < 1,00 pg/L 1,00
Etilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
m+p Xileno < 2,00 pg/L 2,00
Cloreto de Vinila < 0,50 pg/L 0,50

Piridina <4000,00 pg/L 4000,00
1,2-Dicloroetano < 1,00 pg/L 1,00
1,1-Dicloroeteno (1,1-Dicloroetileno) < 1,00 pg/L 1,00
Diclorometano (Cloreto de Metileno) < 1,00 pg/L 1,00
Tetracloreto de Carbono < 1,00 pg/L 1,00
Tetracloroeteno (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE) < 1,00 pg/L 1,00
Tricloroeteno (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroeteno) < 1,00 pg/L 1,00
Clorobenzeno (Monoclorobenzeno, Clorobenzeno-mono) < 1,00 pg/L 1,00
o-Xileno < 1,00 pg/L 1,00
Bromometano < 1,00 pg/L 1,00
Cloroetano < 1,00 pg/L 1,00
Triclorofluormetano < 1,00 pg/L 1,00
1,1-Dicloropropeno < 1,00 pg/L 1,00
Dibromometano < 1,00 pg/L 1,00
Clorometano < 1,00 pg/L 1,00
Acetona < 1,00 pg/L 1,00
Dissulfeto de Carbono (Sulfeto de Carbono) < 1,00 pg/L 1,00
1,2-Dicloropropano < 1,00 pg/L 1,00
Bromodiclorometano < 1,00 pg/L 1,00
4-metil-2-Pentanona < 1,00 pg/L 1,00
1,3-Dicloropropano < 1,00 pg/L 1,00
2-Hexanona < 1,00 pg/L 1,00
1,2-Dibromoetano < 1,00 pg/L 1,00
1,1,1,2-Tetracloroetano < 1,00 pg/L 1,00
trans-1,4-Dicloro-2-buteno < 1,00 pg/L 1,00
cis-1,4-Dicloro-2-buteno < 1,00 pg/L 1,00
1,1,2,2-Tetracloroetano < 1,00 pg/L 1,00
1,2,3-Tricloropropano < 1,00 pg/L 1,00
1,1,2-Tricloroetano < 1,00 pg/L 1,00
Isopropilbenzeno (Cumeno) < 1,00 pg/L 1,00
Bromobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
n-Propilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,3,5-Trimetilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
tert-Butilbenzeno (terc-Butilbenzeno) < 1,00 pg/L 1,00
1,2,4-Trimetilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
sec-Butilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
p-Isopropiltolueno < 1,00 pg/L 1,00
n-Butilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,2-dibromo-3-Cloropropano < 1,00 pg/L 1,00
2,2-Dicloropropano < 1,00 pg/L 1,00
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Ambiental
Branco volateis (L) 177794-1/2023.0
Parametros Resultado
2-Clorotolueno < 1,00 pg/L 1,00
4-Clorotolueno < 1,00 pg/L 1,00
cis-1,3-Dicloropropeno < 1,00 pg/L 1,00
trans-1,3-Dicloropropeno < 1,00 pg/L 1,00
Diclorodifluormetano < 1,00 pg/L 1,00
1,1-Dicloroetano < 1,00 pg/L 1,00
1,1,1-Tricloroetano < 1,00 pg/L 1,00
cis-1,2-Dicloroeteno < 1,00 pg/L 1,00
trans-1,2-Dicloroeteno < 1,00 pg/L 1,00
1,2,3-Triclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,2,4-Triclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,2-Diclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,3,5-Triclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,3-Diclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,4-Diclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
2-Butanona (Metiletilcetona) < 1,00 pg/L 1,00
Bromoformio < 1,00 pg/L 1,00
Cloroférmio < 1,00 pg/L 1,00
Dibromoclorometano < 1,00 pg/L 1,00
Hexaclorobutadieno < 1,00 pg/L 1,00
Naftaleno < 1,00 pg/L 1,00
lodometano < 1,00 pg/L 1,00
Bromoclorometano < 1,00 pg/L 1,00
Chumbo tetraetila < 1,00 pg/L 1,00
MTBE (Metil-terc-butil eter) < 1,00 pg/L 1,00
Estireno < 1,00 pg/L 1,00
Tetrahidrofurano < 10,00 pg/L 10,00
2-Cloroetilvinil eter < 10,00 pg/L 10,00
Isooctano < 1,00 pg/L 1,00
MIBC (4-Metil-2-Pentanol) < 500,00 pg/L 500,00
1,2,3-Trimetilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
LCS volateis (L) 177797-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagdo
Benzeno 23,02 ug/L 16,0-24,0
Tolueno 19,62 pg/L 16,0-24,0
Cloreto de Vinila 16,48 pg/L 16,0-24,0
1,2-Dicloroetano 16,74 pg/lL 16,0-24,0
1,1-Dicloroeteno (1,1-Dicloroetileno) 17,76 pg/L 16,0-24,0
Tetracloreto de Carbono 20,31 pg/l 16,0-24,0
Tetracloroeteno (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE) 16,63 pg/L 16,0-24,0
Tricloroeteno (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroeteno) 18,01 pg/L 16,0-24,0
1,2-Dicloropropano 20,14 pg/L 16,0-24,0
1,2-Dibromoetano 19,39 pg/L 16,0-24,0
1,1,2-Tricloroetano 18,10 pg/L 16,0-24,0
1,3,5-Trimetilbenzeno 20,95 pg/L 16,0-24,0
1,2-dibromo-3-Cloropropano 18,71 pg/L
trans-1,3-Dicloropropeno 22,75 pg/L 16,0-24,0
1,4-Diclorobenzeno 17,95 pg/L 16,0-24,0
Bromoférmio 19,45 pg/lL 16,0-24,0
Cloroférmio 20,71 pg/L 16,0-24,0
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Ambiental
LCS volateis (L) 177797-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Dibromoclorometano 17,01 pg/lL 16,0-24,0
Estireno 21,75 g/l 16,0-24,0
Cloreto de Metileno 23,91 pg/L
Branco Cromo Hexavalente 177807-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Cromo hexavalente <0,0100 mg/L 0,0100
LCS Cromo Hexavalente 177808-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
Cromo hexavalente 0,101 mg/L 0,09-0,11
LCS - DQO 177850-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
DQO 501,00 mg/L 475 -525
Branco DQO 177851-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
DQO < 15,00 mg/L 15,00
LCS - DQO - Baixa 177853-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
DQO 102 % 95-105
LCS - DBO (L) 177866-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
DBO 202,2 mg/L 169,5- 2305
Branco Fluoreto IS 178272-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Fluoreto <0,10 mg/L 0,10
LCS Fluoreto IS (L) 178273-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Fluoreto 0,63 mg/L 0,55-0,65
LCS Sulfeto (L) manual 178854-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Sulfeto 0,107 mg/L 0,09-0,11
Branco Sulfeto (L) 178857-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Sulfeto <0,0020 mg/L 0,0020
Branco Oleos e Graxas (Completo) (L) 179216-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Oleos e Graxas Totais <14,50 mg/L 14,50
LCS - Cianeto total (L) 179384-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
Cianeto Total 0,105 mg/L 0,09-0,11
Branco Cianeto Total (L) 179385-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
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Cianeto Total

Parametros

Fenol

Parametros

Fenol

Parametros

Fenol

Parametros
p-Bromofluorbenzeno

Tolueno d8

Parametros
p-Bromofluorbenzeno

Tolueno d8

Parametros
p-Bromofluorbenzeno

Tolueno d8

Ambiental

Relatério de Ensaio 177616/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4

<0,0020 mg/L

LCS - Fenol Alta 1 mg/L 180469-1/2023.0

Resultado

0,9800 mg/L

LCS - Fenol Baixa 0,05 mg/L 180470-1/2023.0

Resultado

0,0520 mg/L

Branco - Fenol 180472-1/2023.0

Resultado

<0,00100 mg/L

Surrogates

177616-1/2023.0

Resultado
22,9500 pg/L
17,6400 pg/L

177794-1/2023.0

Resultado
21,38 pg/L
18,14 pg/L

177797-1/2023.0

Resultado
21,62 pg/L
19,14 pg/lL

Especificagdes
Resolugao Conama n°. 430 art 16: Resolugdo Conama n°. 430 art. 16, de 13 de maio de 2011

Declaragado de Conformidade
"As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditagéo deste laboratério."

0,0020
Faixa de Aceitagao
09-1,1
Faixa de Aceitagao
0,045 - 0,055
LQ
0,00100

Faixa de Aceitacao
16,0 - 24,0
16,0-24,0

Faixa de Aceitacao
16,0-24,0
16,0-24,0

Faixa de Aceitacao
16,0-24,0
16,0-24,0

IH l

Comentario: "O(s) parametro(s) analisado(s) ndo atende(m) as condigdes e padrdes de langamento de efluentes da Resolugdo CONAMA n°. 430 Art. 16: ( Materiais sedimentaveis, Sulfeto )."
Resolugdo CONAMA n°. 430, de 13 de maio de 2011, do Ministério do Meio Ambiente.
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CEP:13503-751
TEL: + 55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Relatério de Ensaio 177616/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4

$¥ eurofins |
Ambiental

IH l

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificagdo da Amostra.

LQ: Limite de Quantificagéo.

LD: Limite de Detecgéo

NMP: Numero Mais Provavel

UFC: Unidadade Formadora de Col6nia

NA: Nao Aplicavel

NI: N&o Informado

ND: Nao detectavel

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentragao é€ menor do que o limite de quantificagdo do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislagdes que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente a resultado ausente.
O ensaio de Nitrato como N é sindnimo do ensaio de Nitrogénio Nitrico.

O ensaio de Nitrito como N & sinénimo do ensaio de Nitrogénio Nitroso.

O ensaio de Nitrogénio Kjedahl é sinénimo de Nitrogénio Total Kjedahl.

Os cromatogramas (quando aplicavel) apresentados neste relatério de ensaio para o método de TPH Fracionado Fragdo Semi-Volatil estdo na ordem, respectivamente, como Fragéo Alifatica e
apos Fragdo Aromatica.

Dioxinas e Furanos: Os valores sao apresentados em fungéo dos Fatores de Equivaléncia de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congénere analisado, tomando como base o
elemento mais téxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatdrio de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possivel).

Informagdes:

Alincerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrao combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianca de 95%.

As unidades do relatério de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislagéo solicitada. Os valores de referéncia de LQ e Unidade constam no escopo de acreditagdo CRL0267.
A Eurofins adota a seguinte regra de deciséo para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medigao do método ¢é informada, entretanto esta nao faz parte a declaragdo de conformidade,
ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no célculo final do resultado expresso no relatdrio.

O relatdrio de ensaio sé deve ser reproduzido por completo. A reproducéo parcial requer aprovagéo por escrita deste laboratdrio.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatério atende aos requisitos de acreditagdo da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério.

Quando a amostragem ¢ realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratério.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratdrio, o procedimento e plano de amostragem sao definidos de acordo com as seguintes referéncias:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazao e Amostragem por Bailer)

IT-ALO15, IT-ALO10, IT-ALO08 (Agua Bruta, Agua tratada, Agua para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-ALO13 (Solos)

IT-ALO09 (Sedimentos)

IT-ALO12 (Residuos industriais, Liquidos e Solidos)

Os ensaios credenciados nos érgaos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada érgdo ambiental, conforme preconizado em legislagdes e resolugdes para obtengédo do
credenciamento de laboratorio:

Laboratério credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL n° 01/2022

Laboratério credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00011/2021

Laboratério credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL n° IATCCL 137A

Laboratério credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL n° 002/2019

Laboratério credenciado junto ao INEA, conforme CCL n° INO11805

Laboratério credenciado junto ao IPAAM, conforme CCL n° 322/2021-PJ

Laboratério credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL n° 7051

Responsavel Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsavel pela publicagdo do Relatério de Ensaio:

Victor Pesse - CRQ 04166364
Signatario Autorizado
Ensaios Quimicos, Bioldgicos,
Emissoes Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Victor Furtado Silva Pesse

A validaggo deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.
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Relatorio de Ensaio 177594/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4

$¥ eurofins ‘
Ambiental

Data de Emisséo Laudo: 19/12/2023 18:07

Contratante
Contratante: Aguas do Mirante S/A
Contato: Amanda Miquelani

Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

Solicitante
Solicitante: Aguas do Mirante S/A
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

CNPJI/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

E-mail: ---

CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

Projeto

Projeto: --- CNPJ/CPF: ---
Endereco: ---

N° Amostra: 177594-1/2023.0 - ETE BELA VISTA BRUTO
Matriz: Efluentes Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 15/12/2023 14:10 Data Recebimento: 15/12/2023 16:58
Localizagao: NI Chuva nas ultimas 24 horas?: Nao
Chuva no momento da coleta?: Nao Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Inicio amostragem composta: --- Final amostragem composta: ---
Coletor Responsavel: LUIS Dados de campo informados pelo cliente: NA

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Latitude: --- Longitude: ---

Resultados Analiticos

Eurofins Ambiental - LIN - TOC
Andlise CAS Number Resultado LQA Incerteza LD
Carbono Orgénico Total --- 111,828 mg/L 10,000 6,732 0,189

Controle de Qualidade

Branco Carbono Organico (L) 178201-1/2023.0

Referéncia

USEPA 9060 A 2004

Parametros Resultado

Carbono Orgénico Total < 1,000 mg/L

LCS Carbono Organico (L) 178202-1/2023.0
Parametros Resultado

Carbono Organico Total 28,620 mg/L

Faixa de Aceitagdo

20,0-30,0

IH l

Data Analise
18/12/2023

LQ
1,000

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP:13503-751
TEL: + 55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Relatorio de Ensaio 177594/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4

$¥ eurofins |
Ambiental

IH l

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificagdo da Amostra.

LQ: Limite de Quantificagéo.

LD: Limite de Detecgéo

NMP: Numero Mais Provavel

UFC: Unidadade Formadora de Col6nia

NA: Nao Aplicavel

NI: N&o Informado

ND: Nao detectavel

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentragao é€ menor do que o limite de quantificagdo do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislagdes que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente a resultado ausente.
O ensaio de Nitrato como N é sindnimo do ensaio de Nitrogénio Nitrico.

O ensaio de Nitrito como N & sinénimo do ensaio de Nitrogénio Nitroso.

O ensaio de Nitrogénio Kjedahl é sinénimo de Nitrogénio Total Kjedahl.

Os cromatogramas (quando aplicavel) apresentados neste relatério de ensaio para o método de TPH Fracionado Fragdo Semi-Volatil estdo na ordem, respectivamente, como Fragéo Alifatica e
apos Fragdo Aromatica.

Dioxinas e Furanos: Os valores sao apresentados em fungéo dos Fatores de Equivaléncia de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congénere analisado, tomando como base o
elemento mais téxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatdrio de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possivel).

Informagdes:

Alincerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrao combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianca de 95%.

As unidades do relatério de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislagéo solicitada. Os valores de referéncia de LQ e Unidade constam no escopo de acreditagdo CRL0267.
A Eurofins adota a seguinte regra de deciséo para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medigao do método ¢é informada, entretanto esta nao faz parte a declaragdo de conformidade,
ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no célculo final do resultado expresso no relatdrio.

O relatdrio de ensaio sé deve ser reproduzido por completo. A reproducéo parcial requer aprovagéo por escrita deste laboratdrio.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatério atende aos requisitos de acreditagdo da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério.

Quando a amostragem ¢ realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratério.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratdrio, o procedimento e plano de amostragem sao definidos de acordo com as seguintes referéncias:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazao e Amostragem por Bailer)

IT-ALO15, IT-ALO10, IT-ALO08 (Agua Bruta, Agua tratada, Agua para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-ALO13 (Solos)

IT-ALO09 (Sedimentos)

IT-ALO12 (Residuos industriais, Liquidos e Solidos)

Os ensaios credenciados nos érgaos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada érgdo ambiental, conforme preconizado em legislagdes e resolugdes para obtengédo do
credenciamento de laboratorio:

Laboratério credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL n° 01/2022

Laboratério credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00011/2021

Laboratério credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL n° IATCCL 137A

Laboratério credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL n° 002/2019

Laboratério credenciado junto ao INEA, conforme CCL n° INO11805

Laboratério credenciado junto ao IPAAM, conforme CCL n° 322/2021-PJ

Laboratério credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL n° 7051

Responsavel Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsavel pela publicagdo do Relatério de Ensaio:

Aline Hernandes CRQ 04563025
Signatario Autorizado
Ensaios Quimicos, Biolégicos,
Emissdes Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Aline Hernandes

A validaggo deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.
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Relatério de Ensaio 177615/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4

$¥ eurofins ‘
Ambiental

IH l

Data de Emisséo Laudo: 22/12/2023 17:34

Contratante
Contratante: Aguas do Mirante S/A CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Contato: Amanda Miquelani Telefone: 19 3401-2400
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil E-mail: ---
Solicitante
Solicitante: Aguas do Mirante S/A CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil Telefone: 19 3401-2400
Projeto
Projeto: --- CNPJ/CPF: ---
Endereco: ---
N° Amostra: 177615-1/2023.0 - ETE Bela Vista — Efluente Tratado
Matriz: Efluentes Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 15/12/2023 13:55 Data Recebimento: 15/12/2023 16:58
Localizagao: NI Chuva nas ultimas 24 horas?: Nao
Chuva no momento da coleta?: Nao Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Inicio amostragem composta: --- Final amostragem composta: ---
Coletor Responsavel: LUIS Responsabilidade da Amostragem: Contratante
Latitude: --- Longitude: ---
Resultados Analiticos
Eurofins Ambiental - LIN - Fisico Quimico
Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
- . - SMEWW 23° Ed 2017
Materiais sedimentaveis --- <0,10 mL/L 1mUL 0,10 --- 0,03 Método 2540 F 16/12/2023
minima de 60% a
Demanda Bioquimica de Oxigénio DBO - 3,81 mg/L remog&o da carga 1,70 0,02 0,35 SMEVYW 23" Bd 2017 16/12/2023
. Método 5210 B
poluidora
: SMEWW 23° Ed 2017
Cianeto total 57-12-5 <0,002 mg/L 1,0 mg/L 0,002 0,001 Método 4500-CN™ D e E 20/12/2023
i ; SMEWW 23?2 Ed 2017
Cianeto livre 57-12-5 <0,00200 mg/L 0,2 mg/L 0,00200 0,00014 0,00100 Método 4500-CN_, | 20/12/2023
SMEWW 23° Ed 2017
Sulfeto 18496-25-8 <0,0020 mg/L 1,0 mg/L 0,0020 7,56E-05 0,0020 Método 4500- S2- D 18/12/2023
SMEWW 23° Ed 2017
Fendis totais (substancias que reagem Método 5530 B USEPA
com 4-aminoantipirina) 108-95-2 <0,00100 mg/L 0,5 mg/L 0,00100 | 4,21E-05 | 0,00040 420.1:1978: SMEWW 23 Ed 2112/2023
2017 Método 5530 C e D
DQO 18,00 mg/L 15,00 1,36 1,59 POP-QI012 16/12/2023
Eurofins Ambiental - LIN - Metais
Resolucao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Arsénio total 7440-38-2 <0,0050 mg/L 0,5 mg/L 0,0050 0,0004 0,0002 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Método 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Bario total 7440-39-3 0,0631 mg/L 5,0 mg/L 0,0050 0,0048 0,0003 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Método 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Boro total 7440-42-8 0,1061 mg/L 5,0 mg/L 0,1000 0,0105 0,0030 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023

Meétodo 3030E

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP:13503-751 Pag.1/9
TEL: + 55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Proposta Comercial: PC6197/2022.4

IH l

Ambiental
Eurofins Ambiental - LIN - Metais
Resolucio
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Cadmio total 7440-43-9 <0,0010 mg/L 0,2 mg/L 0,0010 0,0001 0,0001 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Chumbo total 7439-92-1 <0,0050 mg/L 0,5 mg/L 0,0050 0,0003 0,0010 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Cobre dissolvido 7440-50-8 < 0,0050 mg/L 1,0 mg/L 0,0050 0,0006 0,0003 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Estanho total 7440-31-5 <0,0050 mg/L 4,0mg/L 0,0050 0,0005 0,0009 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Ferro dissolvido 7439-89-6 0,1534 mg/L 15,0 mg/L 0,0500 0,0083 0,0060 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Manganés dissolvido 7439-96-5 0,1457 mg/L 1,0 mg/L 0,0050 0,0091 0,0001 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
Mercdrio total 7439-97-6 <0,000200 mg/L 001mgl | 0000200 | 19626-05 >000000E- | USEPAGO10C ver. 03:2007, | 4q/451053
5 POP-QI062
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Niquel total 7440-02-0 <0,0050 mg/L 2,0 mg/L 0,0050 0,0003 0,0005 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Prata total 7440-22-4 <0,0050 mg/L 0,1 mg/L 0,0050 0,0003 0,0001 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Selénio total 7782-49-2 < 0,0050 mg/L 0,30 mg/L 0,0050 0,0003 0,0016 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Zinco total 7440-66-6 0,0176 mg/L 5,0 mg/L 0,0050 0,002 0,0001 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
USEPA 6010C ver. 03:2007,
Cromo 7440-47-3 <0,0050 mg/L --- 0,0050 0,0005 0,0002 SMEWW 23° Ed. 2017 16/12/2023
Meétodo 3030E
; SMEWW 232 Ed 2017
Cromo Trivalente 16065-83-1 <0,0100 mg/L 1,0 mg/L 0,0100 0,001 0,0010 Método 3500 Cr B 20/12/2023
Eurofins Ambiental - LOR - Oleos e Graxas
Resolucao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
. . SMEWW 232 Ed 2017
Oleos e Graxas Minerais --- < 14,50 mg/L 20 mg/L 14,50 0,16 1,59 Método 5520 F 21112/2023
. . A SMEWW 232 Ed 2017
Oleos vegetais e gorduras animais --- < 14,50 mg/L 50 mg/L 14,50 0,16 1,59 Método 5520 F 21/112/2023
Eurofins Ambiental - LOR - VOC
Resolugao
Analise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
USEPA 5021A ver.02:2014
Benzeno 71-43-2 <0,0010 mg/L 1,2 mg/L 0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 8260D ver.04-2017 16/12/2023
A USEPA 5021A ver.02:2014
Cloroférmio 67-66-3 <0,0010 mg/L 1,0 mg/L 0,0010 0,0001 0,0002 USEPA 8260D ver.04-2017 16/12/2023
Dicloroeteno (somatéria de 75-35-4 156- USEPA 5021A ver.02:2014
1,1+1,2cis+1,2trans) 59-2 156-60-5 <0,0010mg/L 10mgl 00010 | 0,001 . USEPA 8260D ver.04:2017 16/12/2023
: USEPA 5021A ver.02:2014
Estireno 100-42-5 <0,0050 mg/L 0,07 mg/L 0,0050 0,0004 0,0003 USEPA 8260D ver.04-2017 16/12/2023
. USEPA 5021A ver.02:2014
Etilbenzeno 100-41-4 <0,0010 mg/L 0,84 mg/L 0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 8260D ver 042017 16/12/2023
USEPA 5021A ver.02:2014
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 <0,0010 mg/L 1,0 mg/L 0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 8260D ver.04:2017 16/12/2023
. USEPA 5021A ver.02:2014
Tricloroeteno 79-01-6 <0,0010 mg/L 1,0 mg/L 0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 8260D ver.04-2017 16/12/2023
Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
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Ambiental
Eurofins Ambiental - LOR - VOC
Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
USEPA 5021A ver.02:2014
Tolueno 108-88-3 <0,0010 mg/L 1,2 mg/L 0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 8260D ver.04:2017 16/12/2023
y USEPA 5021A ver.02:2014
Xileno 1330-20-7 <0,0010 mg/L 1,6 mg/L 0,0010 0,0001 - USEPA 8260D ver.04-2017 16/12/2023
Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery
Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Andlise
art 16
I
Cromo hexavalente 18540-29-9 <0,01000 mg/L 0,1 mg/L 0,01000 0,000992 = 0,001000 SMEWV\Q;O%_(E:?I? 02017, 16/12/2023
o . SMEWW 232 Ed 2017
Nitrogénio amoniacal total 7664-41-7 1,49063 mg/L 20,0 mg/L 0,05500 0,07498 0,00900 Método 4500-NH,D 16/12/2023
Eurofins Ambiental - LOR/LIN - IONS
Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
S
Fluoreto total 7782-41-4 0,7136 mg/L 10,0 mg/L 0,1000 0,0431 0,0150 SMEWW, 22_ I(E:dlg:ao, 4500 18/12/2023
Controle de Qualidade
LCS - Oleos e Graxas (Completo) 170765-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacdo
Oleos e Graxas Minerais 51,00 mg/L 45,0-55,0
Oleos e Graxas Totais 108,20 mg/L 90,0-110,0
Branco Amoénia IS (L) 177580-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Aménia < 0,067 mg/L 0,067
LCS Aménia IS (L) 177581-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
Ambnia 11,83 mg/L 10,98 - 13,42
LCS Metais (L) 177665-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Antiménio 0,0844 mg/L 0,08-0,12
Arsénio 0,0990 mg/L 0,08-0,12
Berilio 0,0957 mg/L 0,08-0,12
Cobalto 0,0947 mg/L 0,08-0,12
Boro 0,4621 mg/L 04-06
Cadmio 0,0472 mg/L 0,04-0,06
Chumbo 0,0970 mg/L 0,08-0,12
Calcio 9,7644 mg/L 8,0-12,0
Estroncio 9,6737 mg/L 8,0-12,0
Magnésio 9,2372 mg/L 8,0-12,0
Potassio 8,8672 mg/L 8,0-12,0
Saédio 10,0493 mg/L 8,0-12,0
Aluminio 0,9030 mg/L 08-12
Ferro 1,0008 mg/L 08-12
Bario 0,0917 mg/L 0,08-0,12
Bismuto 0,0910 mg/L 0,08-0,12
Cobre 0,0864 mg/L 0,08-0,12
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Proposta Comercial: PC6197/2022.4

$¥ eurofins ‘

IH l

Ambiental
LCS Metais (L) 177665-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacdo
Cromo 0,0999 mg/L 0,08-0,12
Estanho 0,0956 mg/L 0,08-0,12
Fosforo 0,1081 mg/L 0,08-0,12
Litio 0,0849 mg/L 0,08-0,12
Manganés 0,0979 mg/L 0,08-0,12
Molibdénio 0,0962 mg/L 0,08-0,12
Niquel 0,0948 mg/L 0,08-0,12
Prata 0,0998 mg/L 0,08-0,12
Selénio 0,0850 mg/L 0,08-0,12
Talio 0,1015 mg/L 0,08-0,12
Titanio 0,0974 mg/L 0,08-0,12
Vanadio 0,0943 mg/L 0,08-0,12
Zinco 0,1017 mg/L 0,08-0,12
Uranio 0,0874 mg/L 0,08-0,12
Branco Metais (L) 177666-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Antiménio <0,0040 mg/L 0,0040
Arsénio < 0,0050 mg/L 0,0050
Berilio <0,0030 mg/L 0,0030
Cobalto <0,0030 mg/L 0,0030
Boro <0,1000 mg/L 0,1000
Céadmio <0,0010 mg/L 0,0010
Chumbo <0,0050 mg/L 0,0050
Calcio <1,0000 mg/L 1,0000
Estroncio < 1,0000 mg/L 1,0000
Magnésio <1,0000 mg/L 1,0000
Potassio < 1,0000 mg/L 1,0000
Sodio <1,0000 mg/L 1,0000
Aluminio <0,0500 mg/L 0,0500
Ferro <0,0500 mg/L 0,0500
Bario <0,0050 mg/L 0,0050
Bismuto <0,0050 mg/L 0,0050
Cobre < 0,0050 mg/L 0,0050
Cromo < 0,0050 mg/L 0,0050
Estanho < 0,0050 mg/L 0,0050
Fésforo <0,0100 mg/L 0,0100
Litio <0,0050 mg/L 0,0050
Manganés <0,0050 mg/L 0,0050
Molibdénio <0,0050 mg/L 0,0050
Niquel <0,0050 mg/L 0,0050
Prata <0,0050 mg/L 0,0050
Selénio <0,0050 mg/L. 0,0050
Talio <0,0050 mg/L 0,0050
Titanio <0,0050 mg/L 0,0050
Vanadio <0,0050 mg/L 0,0050
Zinco <0,0050 mg/L 0,0050
Uranio <0,0100 mg/L 0,0100
Branco Mercurio (L) 177667-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
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IH l

Ambiental
Mercurio <0,000200 mg/L 0,000200
LCS Mercurio (L) 177668-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagdo
Mercurio 0,001700 mg/L 0,0016 - 0,0024
Branco volateis (L) 177794-1/2023.0

Parametros Resultado LQ
Benzeno < 1,00 pg/L 1,00
Tolueno < 1,00 pg/L 1,00
Etilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
m+p Xileno < 2,00 pg/L 2,00
Cloreto de Vinila < 0,50 pg/L 0,50

Piridina <4000,00 pg/L 4000,00
1,2-Dicloroetano < 1,00 pg/L 1,00
1,1-Dicloroeteno (1,1-Dicloroetileno) < 1,00 pg/L 1,00
Diclorometano (Cloreto de Metileno) < 1,00 pg/L 1,00
Tetracloreto de Carbono < 1,00 pg/L 1,00
Tetracloroeteno (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE) < 1,00 pg/L 1,00
Tricloroeteno (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroeteno) < 1,00 pg/L 1,00
Clorobenzeno (Monoclorobenzeno, Clorobenzeno-mono) < 1,00 pg/L 1,00
o-Xileno < 1,00 pg/L 1,00
Bromometano < 1,00 pg/L 1,00
Cloroetano < 1,00 pg/L 1,00
Triclorofluormetano < 1,00 pg/L 1,00
1,1-Dicloropropeno < 1,00 pg/L 1,00
Dibromometano < 1,00 pg/L 1,00
Clorometano < 1,00 pg/L 1,00
Acetona < 1,00 pg/L 1,00
Dissulfeto de Carbono (Sulfeto de Carbono) < 1,00 pg/L 1,00
1,2-Dicloropropano < 1,00 pg/L 1,00
Bromodiclorometano < 1,00 pg/L 1,00
4-metil-2-Pentanona < 1,00 pg/L 1,00
1,3-Dicloropropano < 1,00 pg/L 1,00
2-Hexanona < 1,00 pg/L 1,00
1,2-Dibromoetano < 1,00 pg/L 1,00
1,1,1,2-Tetracloroetano < 1,00 pg/L 1,00
trans-1,4-Dicloro-2-buteno < 1,00 pg/L 1,00
cis-1,4-Dicloro-2-buteno < 1,00 pg/L 1,00
1,1,2,2-Tetracloroetano < 1,00 pg/L 1,00
1,2,3-Tricloropropano < 1,00 pg/L 1,00
1,1,2-Tricloroetano < 1,00 pg/L 1,00
Isopropilbenzeno (Cumeno) < 1,00 pg/L 1,00
Bromobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
n-Propilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,3,5-Trimetilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
tert-Butilbenzeno (terc-Butilbenzeno) < 1,00 pg/L 1,00
1,2,4-Trimetilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
sec-Butilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
p-Isopropiltolueno < 1,00 pg/L 1,00
n-Butilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,2-dibromo-3-Cloropropano < 1,00 pg/L 1,00
2,2-Dicloropropano < 1,00 pg/L 1,00
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Ambiental
Branco volateis (L) 177794-1/2023.0
Parametros Resultado
2-Clorotolueno < 1,00 pg/L 1,00
4-Clorotolueno < 1,00 pg/L 1,00
cis-1,3-Dicloropropeno < 1,00 pg/L 1,00
trans-1,3-Dicloropropeno < 1,00 pg/L 1,00
Diclorodifluormetano < 1,00 pg/L 1,00
1,1-Dicloroetano < 1,00 pg/L 1,00
1,1,1-Tricloroetano < 1,00 pg/L 1,00
cis-1,2-Dicloroeteno < 1,00 pg/L 1,00
trans-1,2-Dicloroeteno < 1,00 pg/L 1,00
1,2,3-Triclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,2,4-Triclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,2-Diclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,3,5-Triclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,3-Diclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
1,4-Diclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00
2-Butanona (Metiletilcetona) < 1,00 pg/L 1,00
Bromoformio < 1,00 pg/L 1,00
Cloroférmio < 1,00 pg/L 1,00
Dibromoclorometano < 1,00 pg/L 1,00
Hexaclorobutadieno < 1,00 pg/L 1,00
Naftaleno < 1,00 pg/L 1,00
lodometano < 1,00 pg/L 1,00
Bromoclorometano < 1,00 pg/L 1,00
Chumbo tetraetila < 1,00 pg/L 1,00
MTBE (Metil-terc-butil eter) < 1,00 pg/L 1,00
Estireno < 1,00 pg/L 1,00
Tetrahidrofurano < 10,00 pg/L 10,00
2-Cloroetilvinil eter < 10,00 pg/L 10,00
Isooctano < 1,00 pg/L 1,00
MIBC (4-Metil-2-Pentanol) < 500,00 pg/L 500,00
1,2,3-Trimetilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00
LCS volateis (L) 177797-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagdo
Benzeno 23,02 ug/L 16,0-24,0
Tolueno 19,62 pg/L 16,0-24,0
Cloreto de Vinila 16,48 pg/L 16,0-24,0
1,2-Dicloroetano 16,74 pg/lL 16,0-24,0
1,1-Dicloroeteno (1,1-Dicloroetileno) 17,76 pg/L 16,0-24,0
Tetracloreto de Carbono 20,31 pg/l 16,0-24,0
Tetracloroeteno (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE) 16,63 pg/L 16,0-24,0
Tricloroeteno (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroeteno) 18,01 pg/L 16,0-24,0
1,2-Dicloropropano 20,14 pg/L 16,0-24,0
1,2-Dibromoetano 19,39 pg/L 16,0-24,0
1,1,2-Tricloroetano 18,10 pg/L 16,0-24,0
1,3,5-Trimetilbenzeno 20,95 pg/L 16,0-24,0
1,2-dibromo-3-Cloropropano 18,71 pg/L
trans-1,3-Dicloropropeno 22,75 pg/L 16,0-24,0
1,4-Diclorobenzeno 17,95 pg/L 16,0-24,0
Bromoférmio 19,45 pg/lL 16,0-24,0
Cloroférmio 20,71 pg/L 16,0-24,0
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Relatério de Ensaio 177615/2023.0.A
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Ambiental
LCS volateis (L) 177797-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Dibromoclorometano 17,01 pg/lL 16,0-24,0
Estireno 21,75 g/l 16,0-24,0
Cloreto de Metileno 23,91 pg/L
Branco Cromo Hexavalente 177807-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Cromo hexavalente <0,0100 mg/L 0,0100
LCS Cromo Hexavalente 177808-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
Cromo hexavalente 0,101 mg/L 0,09-0,11
LCS - DQO 177850-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
DQO 501,00 mg/L 475 -525
Branco DQO 177851-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
DQO < 15,00 mg/L 15,00
LCS - DQO - Baixa 177853-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
DQO 102 % 95-105
LCS - DBO (L) 177866-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
DBO 202,2 mg/L 169,5- 2305
Branco Sulfeto (L) 178206-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Sulfeto <0,0020 mg/L 0,0020
LCS Sulfeto (L) manual 178207-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Sulfeto 0,101 mg/L 0,09-0,11
Branco Fluoreto IS 178272-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Fluoreto <0,10 mg/L 0,10
LCS Fluoreto IS (L) 178273-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Fluoreto 0,63 mg/L 0,55-0,65
LCS - Cianeto total (L) 179384-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
Cianeto Total 0,105 mg/L 0,09-0,11
Branco Cianeto Total (L) 179385-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Cianeto Total <0,0020 mg/L 0,0020
LCS - Fenol Alta 1 mg/L 180469-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
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- CRLOZT
Fenol 0,9800 mg/L

09-11

LCS - Fenol Baixa 0,05 mg/L 180470-1/2023.0

Parametros

Resultado Faixa de Aceitagao
Fenol 0,0520 mg/L 0,045 - 0,055
Branco - Fenol 180472-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Fenol <0,00100 mg/L 0,00100
Branco Oleos e Graxas (Completo) (L) 180532-1/2023.0
Parametros Resultado LQ
Oleos e Graxas Totais <14,50 mg/L 14,50
Surrogates
177615-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
p-Bromofluorbenzeno 22,7000 pg/L 16,0-24,0
Tolueno d8 17,3000 pg/L 16,0-24,0
177794-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
p-Bromofluorbenzeno 21,38 pg/L 16,0-24,0
Tolueno d8 18,14 pg/L 16,0-24,0
177797-1/2023.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
p-Bromofluorbenzeno 21,62 pg/L 16,0-24,0
Tolueno d8 19,14 pg/L 16,0-24,0
Especificagdes
Resolugao Conama n°. 430 art 16: Resolugdo Conama n°. 430 art. 16, de 13 de maio de 2011
Declaragado de Conformidade
"As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditagéo deste laboratério."
Comentario: "O(s) parametro(s) analisado(s) atende(m) as condigdes e padrdes de langamento de efluentes da Resolugdo CONAMA n°. 430 Art. 16."
Resolugdo CONAMA n°. 430, de 13 de maio de 2011, do Ministério do Meio Ambiente.
A porcentagem de eficiéncia de remogéo da carga poluidora (DBO) foi de 97,09 %.
Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
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Relatério de Ensaio 177615/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4

$¥ eurofins |
Ambiental

IH l

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificagdo da Amostra.

LQ: Limite de Quantificagéo.

LD: Limite de Detecgéo

NMP: Numero Mais Provavel

UFC: Unidadade Formadora de Col6nia

NA: Nao Aplicavel

NI: N&o Informado

ND: Nao detectavel

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentragao é€ menor do que o limite de quantificagdo do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislagdes que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente a resultado ausente.
O ensaio de Nitrato como N é sindnimo do ensaio de Nitrogénio Nitrico.

O ensaio de Nitrito como N & sinénimo do ensaio de Nitrogénio Nitroso.

O ensaio de Nitrogénio Kjedahl é sinénimo de Nitrogénio Total Kjedahl.

Os cromatogramas (quando aplicavel) apresentados neste relatério de ensaio para o método de TPH Fracionado Fragdo Semi-Volatil estdo na ordem, respectivamente, como Fragéo Alifatica e
apos Fragdo Aromatica.

Dioxinas e Furanos: Os valores sao apresentados em fungéo dos Fatores de Equivaléncia de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congénere analisado, tomando como base o
elemento mais téxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatdrio de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possivel).

Informagdes:

Alincerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrao combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianca de 95%.

As unidades do relatério de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislagéo solicitada. Os valores de referéncia de LQ e Unidade constam no escopo de acreditagdo CRL0267.
A Eurofins adota a seguinte regra de deciséo para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medigao do método ¢é informada, entretanto esta nao faz parte a declaragdo de conformidade,
ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no célculo final do resultado expresso no relatdrio.

O relatdrio de ensaio sé deve ser reproduzido por completo. A reproducéo parcial requer aprovagéo por escrita deste laboratdrio.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatério atende aos requisitos de acreditagdo da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério.

Quando a amostragem ¢ realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratério.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratdrio, o procedimento e plano de amostragem sao definidos de acordo com as seguintes referéncias:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazao e Amostragem por Bailer)

IT-ALO15, IT-ALO10, IT-ALO08 (Agua Bruta, Agua tratada, Agua para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-ALO13 (Solos)

IT-ALO09 (Sedimentos)

IT-ALO12 (Residuos industriais, Liquidos e Solidos)

Os ensaios credenciados nos érgaos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada érgdo ambiental, conforme preconizado em legislagdes e resolugdes para obtengédo do
credenciamento de laboratorio:

Laboratério credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL n° 01/2022

Laboratério credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00011/2021

Laboratério credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL n° IATCCL 137A

Laboratério credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL n° 002/2019

Laboratério credenciado junto ao INEA, conforme CCL n° INO11805

Laboratério credenciado junto ao IPAAM, conforme CCL n° 322/2021-PJ

Laboratério credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL n° 7051

Responsavel Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsavel pela publicagdo do Relatério de Ensaio:

Victor Pesse - CRQ 04166364
Signatario Autorizado
Ensaios Quimicos, Bioldgicos,
Emissoes Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Victor Furtado Silva Pesse

A validaggo deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.
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Relatério de Ensaio 177604/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4

$¥ eurofins ‘
Ambiental

Data de Emisséo Laudo: 19/12/2023 18:07

Contratante
Contratante: Aguas do Mirante S/A
Contato: Amanda Miquelani

Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

Solicitante
Solicitante: Aguas do Mirante S/A
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

CNPJI/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

E-mail: ---

CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

Projeto

Projeto: --- CNPJ/CPF: ---
Endereco: ---

N° Amostra: 177604-1/2023.0 - ETE BELA VISTA TRATADO
Matriz: Efluentes Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 15/12/2023 13:55 Data Recebimento: 15/12/2023 16:58
Localizagao: NI Chuva nas ultimas 24 horas?: Nao
Chuva no momento da coleta?: Nao Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Inicio amostragem composta: --- Final amostragem composta: ---
Coletor Responsavel: LUIS Dados de campo informados pelo cliente: NA

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Latitude: --- Longitude: ---

Resultados Analiticos

Eurofins Ambiental - LIN - TOC
Andlise CAS Number Resultado LQA Incerteza LD
Carbono Orgénico Total --- 8,733 mg/L 1,000 0,526 0,189

Controle de Qualidade

Branco Carbono Organico (L) 178198-1/2023.0

Referéncia

USEPA 9060 A 2004

Parametros Resultado

Carbono Orgénico Total < 1,000 mg/L

LCS Carbono Organico (L) 178199-1/2023.0
Parametros Resultado

Carbono Organico Total 26,120 mg/L

Faixa de Aceitagdo

20,0-30,0

IH l

Data Analise
18/12/2023

LQ
1,000

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP:13503-751
TEL: + 55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Relatério de Ensaio 177604/2023.0.A

Proposta Comercial: PC6197/2022.4
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Ambiental

IH l

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificagdo da Amostra.

LQ: Limite de Quantificagéo.

LD: Limite de Detecgéo

NMP: Numero Mais Provavel

UFC: Unidadade Formadora de Col6nia

NA: Nao Aplicavel

NI: N&o Informado

ND: Nao detectavel

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentragao é€ menor do que o limite de quantificagdo do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislagdes que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente a resultado ausente.
O ensaio de Nitrato como N é sindnimo do ensaio de Nitrogénio Nitrico.

O ensaio de Nitrito como N & sinénimo do ensaio de Nitrogénio Nitroso.

O ensaio de Nitrogénio Kjedahl é sinénimo de Nitrogénio Total Kjedahl.

Os cromatogramas (quando aplicavel) apresentados neste relatério de ensaio para o método de TPH Fracionado Fragdo Semi-Volatil estdo na ordem, respectivamente, como Fragéo Alifatica e
apos Fragdo Aromatica.

Dioxinas e Furanos: Os valores sao apresentados em fungéo dos Fatores de Equivaléncia de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congénere analisado, tomando como base o
elemento mais téxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatdrio de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possivel).

Informagdes:

Alincerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrao combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianca de 95%.

As unidades do relatério de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislagéo solicitada. Os valores de referéncia de LQ e Unidade constam no escopo de acreditagdo CRL0267.
A Eurofins adota a seguinte regra de deciséo para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medigao do método ¢é informada, entretanto esta nao faz parte a declaragdo de conformidade,
ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no célculo final do resultado expresso no relatdrio.

O relatdrio de ensaio sé deve ser reproduzido por completo. A reproducéo parcial requer aprovagéo por escrita deste laboratdrio.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatério atende aos requisitos de acreditagdo da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério.

Quando a amostragem ¢ realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratério.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratdrio, o procedimento e plano de amostragem sao definidos de acordo com as seguintes referéncias:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazao e Amostragem por Bailer)

IT-ALO15, IT-ALO10, IT-ALO08 (Agua Bruta, Agua tratada, Agua para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-ALO13 (Solos)

IT-ALO09 (Sedimentos)

IT-ALO12 (Residuos industriais, Liquidos e Solidos)

Os ensaios credenciados nos érgaos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada érgdo ambiental, conforme preconizado em legislagdes e resolugdes para obtengédo do
credenciamento de laboratorio:

Laboratério credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL n° 01/2022

Laboratério credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00011/2021

Laboratério credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL n° IATCCL 137A

Laboratério credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL n° 002/2019

Laboratério credenciado junto ao INEA, conforme CCL n° INO11805

Laboratério credenciado junto ao IPAAM, conforme CCL n° 322/2021-PJ

Laboratério credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL n° 7051

Responsavel Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsavel pela publicagdo do Relatério de Ensaio:

Aline Hernandes CRQ 04563025
Signatario Autorizado
Ensaios Quimicos, Biolégicos,
Emissdes Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Aline Hernandes

A validaggo deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.
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