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C MIRANTE Relatério de Anslises 64343/2026.0

Identificagao do Cliente

Cliente: Aguas do Mirante Ltda.
Enderecgo: Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, Sertaozinho Piracicaba/SP
E-mail: bruna.penteado@miranteppp.com.br

CPF/CNPJ: 15.384.637/0001-04

Telefone: -

Dados da Amostragem

Amostra: 64343/2026

Enderego da coleta: Montante R Dr PAULO PINTO n° s/n
Coordenada Geografica:

Local da Coleta: Corpo Hidrico Ribeirdo Piracicamirim - Montante
Data de coleta/hora: 06/07/2026 00:00

Data de chegada/hora: 06/07/2026 00:00

Chuvas nas ultimas 24 horas?: Nao

Orgdo Regulamentador: Artigo 18 - Decreto Estadual 8468/76 e Resolugdo CONAMA 357 -

Art. 15 Classe 2 Aguas Doces

Tipo da amostra: Agua Superficial
Bairro: Vila Independencia
Cidade/UF: Piracicaba/SP

Coletor: Rosane Dos Reis Martins Saciloto

Origem da amostra: Programada

Resultados Analiticos

LabMir - Laboratério de Esgoto - Mirante

- . CONAMA . Data do
Andlise Resultado Unidade LD LQ u 357 - Art. 15 Método Ensaio
1 - - - a
Coliformes Totais 72.000,0 NMP - - - - - Visual - 2120 B - SMWW - 242 4 /5656
Edicado - 2023
Condutividade 296,10 ps/cm - - - - - Potenciometria 10/08/26
Cor Aparente 21,00 Pt/Co - - - - - Colorimetria 10/08/26
DBO - 5 dias 15,00 mg O2/L - - - - - Respirométrico 10/08/26
Colorimétrico - SMWW - 242
DQO 31,00 mg O2/L - - - - - Edicao - 2023 10/08/26
—_— Visual - 2120 B - SMWW - 242
Escherichia coli 13.000 NMP - - - - - Edicéo - 2023 10/08/26
Fosforo Total 0,49 mg/L - - - - - Colorimetria 10/08/26
Nitrogénio Amoniacal 17,47 mg/L - - - - <2,0 Titulométrico 10/08/26
Nitrogénio Organico 0 mg/L - - - - - Titulométrico 10/08/26
Nitrogénio Total Kjeldahl 17,47 mg/L - - - - - Titulométrico 10/08/26
Oxigénio Dissolvido 3,99 mg O2/L - - - - - Eletrométrico 10/08/26
pH 7,66 - - - - - Potenciometria 10/08/26
Sélidos Dissolvidos Fixos 254,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Dissolvidos Totais 216,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Sedimentaveis 0,10 mL/L - - - - - Cone de Imhoff 10/08/26
Solidos Suspensos Fixos 26,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Suspensos Totais 38,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Totais 406,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Surfactantes 0,0120 mg/L - - - - - Colorimetria 10/08/26
Temperatura da Amostra 12,60 °C - - - - - Leitura Direta 10/08/26
. Nefelometria - 2130 B -
Turbidez 7,64 NTU - - - - - SMWW - 242 Edigdo - 2023 10/08/26
Notas
Legendas

NA: N&o se aplica.

LQ: Limite de Quantificagao.

LD: Limite de Detecgao.

U = Incerteza de Medig&o.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater

Mirante

Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, , Sertdozinho, Piracicaba/SP - CEP - CNPJ: 03.264.927/0001-27
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CC MIRANTE Relatério de Analises 64343/2026.0

Data da Emissao: 10/08/2026
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Caodigo para verificagao de autenticidade deste documento: 946C595E1E32B8297312F6AC15987F9E347E9F27

Mirante
Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, , Sertdozinho, Piracicaba/SP - CEP - CNPJ: 03.264.927/0001-27
<> Telefone:




Relatério de Ensaio 92835/2026.0.A

Proposta Comercial: PC251/2025.1

$¥ eurofins ‘
Ambiental

IH l

Data de Emisséo Laudo: 11/07/2026 16:23

Contratante
Contratante: Aguas do Mirante S/A CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Contato: Diego Alli Telefone: 19 3401-2400
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil E-mail: ---

Solicitante
Solicitante: Aguas do Mirante S/A CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil Telefone: 19 3401-2400

Projeto
Projeto: --- CNPJI/CPF: ---
Endereco: ---
N° Amostra: 92835-1/2026.0 - COT ETE PIRACICAMIRIM - MONTANTE

Matriz: Agua Bruta Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 07/07/2026 07:50 Data Recebimento: 07/07/2026 14:35
Localizagao: NI Chuva nas ultimas 24 horas?: Nao
Chuva no momento da coleta?: Nao Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Inicio amostragem composta: --- Final amostragem composta: ---
Coletor Responsavel: THIAGO Dados de campo informados pelo cliente: NA

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Latitude: --- Longitude: ---

Resultados Analiticos

Eurofins Ambiental - LIN - TOC

Andlise CAS Number Resultado LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
Carbono Organico Total 6,88823 mglL 100000 | 041467 | 0,18900 USEPA 9060 A 2004 10007/2006
mg/L mg/L mg/L
Controle de Qualidade
Branco Carbono Organico (L) 94154-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Carbono Orgénico Total < 1,000 mg/L 1,000 mg/L
LCS Carbono Organico (L) 94153-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Carbono Organico Total 25,893 mg/L 20,0-30,0

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP: 13503-751 Pag.1/2
Telefone: +55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br



Relatério de Ensaio 92835/2026.0.A

Proposta Comercial: PC251/2025.1

$¥ eurofins |
Ambiental

IH l

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificagdo da Amostra.

LQ: Limite de Quantificagéo.

LD: Limite de Detecgéo

NMP: Numero Mais Provavel

UFC: Unidadade Formadora de Col6nia

NA: Nao Aplicavel

NI: N&o Informado

ND: Nao detectavel

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentragao é€ menor do que o limite de quantificagdo do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislagdes que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente a resultado ausente.
O ensaio de Nitrato como N é sindnimo do ensaio de Nitrogénio Nitrico.

O ensaio de Nitrito como N & sinénimo do ensaio de Nitrogénio Nitroso.

O ensaio de Nitrogénio Kjedahl é sinénimo de Nitrogénio Total Kjedahl.

Os cromatogramas (quando aplicavel) apresentados neste relatério de ensaio para o método de TPH Fracionado Fragdo Semi-Volatil estdo na ordem, respectivamente, como Fragéo Alifatica e
apos Fragdo Aromatica.

Dioxinas e Furanos: Os valores sao apresentados em fungéo dos Fatores de Equivaléncia de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congénere analisado, tomando como base o
elemento mais téxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatdrio de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possivel).

Informagdes:

Alincerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrao combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianca de 95%.

As unidades do relatério de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislagéo solicitada. Os valores de referéncia de LQ e Unidade constam no escopo de acreditagdo CRL0267.
A Eurofins adota a seguinte regra de deciséo para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medigao do método ¢é informada, entretanto esta nao faz parte a declaragdo de conformidade,
ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no célculo final do resultado expresso no relatdrio.

O relatdrio de ensaio sé deve ser reproduzido por completo. A reproducéo parcial requer aprovagéo por escrita deste laboratdrio.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatério atende aos requisitos de acreditagdo da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério.

Quando a amostragem ¢ realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratério.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratdrio, o procedimento e plano de amostragem sao definidos de acordo com as seguintes referéncias:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazao e Amostragem por Bailer)

IT-ALO15, IT-ALO10, IT-ALO08 (Agua Bruta, Agua tratada, Agua para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-ALO13 (Solos)

IT-ALO09 (Sedimentos)

IT-ALO12 (Residuos industriais, Liquidos e Solidos)

Os ensaios credenciados nos érgaos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada érgdo ambiental, conforme preconizado em legislagdes e resolugdes para obtengédo do
credenciamento de laboratorio:

Laboratério credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL n° 07/2026

Laboratério credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00015/2025

Laboratério credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL n° IATCCL 137R

Laboratério credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL n°® 002/2025

Laboratério credenciado junto ao INEA, conforme CCL n° INO11805

Laboratério credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL n° 7051

Responsavel Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsavel pela publicagdo do Relatério de Ensaio:

Raquel V. D. Puga - CRQ 04362825
Signatario Autorizado
Ensaios Quimicos, Biolégicos,
Emissdes Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Raquel Vendrame Domiciano Puga

A validag&o deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP: 13503-751 Pag.2/2
Telefone: +55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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CC MIRANTE Relatorio de Analises 64344/2026.0

Identificagao do Cliente

Cliente: Aguas do Mirante Ltda.
Enderecgo: Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, Sertaozinho Piracicaba/SP
E-mail: bruna.penteado@miranteppp.com.br

CPF/CNPJ: 15.384.637/0001-04

Telefone: -

Dados da Amostragem

Amostra: 64344/2026

Enderego da coleta: Jusante R ESALQ - ALAMEDA DO BOSQUE n° s/n
Coordenada Geografica:

Local da Coleta: Corpo Hidrico Ribeirdo Piracicamirim - Jusante

Data de coleta/hora: 06/07/2026 00:00

Data de chegada/hora: 06/07/2026 00:00

Chuvas nas ultimas 24 horas?: Nao

Orgdo Regulamentador: Artigo 18 - Decreto Estadual 8468/76 e Resolugdo CONAMA 357 -

Art. 15 Classe 2 Aguas Doces

Tipo da amostra: Agua Superficial
Bairro: Agronomia
Cidade/UF: Piracicaba/SP

Coletor: Rosane Dos Reis Martins Saciloto

Origem da amostra: Programada

Resultados Analiticos

LabMir - Laboratério de Esgoto - Mirante

- . CONAMA . Data do
Andlise Resultado Unidade LD LQ u 357 - Art. 15 Método Ensaio
Coliformes Totais 37.200,0 NMP - - - - - Visual - 2120 B - SMWW - 242 4 /5656
Edicado - 2023
Condutividade 374,70 ps/cm - - - - - Potenciometria 10/08/26
Cor Aparente 58,00 Pt/Co - - - - - Colorimetria 10/08/26
DBO - 5 dias 8,00 mg O2/L - - - - - Respirométrico 10/08/26
DQO 27,00 mgo2L | - - - - - C°'°”m§gig’§o'_sz'\g‘2’\gw “24 1 10/08/26
Escherichia coli 8.400,0 NMP - - - - . |Visual- 2515553 : ?gg‘ng - 24| 10/08126
Fosforo Total 0,08 mg/L - - - - - Colorimetria 10/08/26
Nitrogénio Amoniacal 13,10 mg/L - - - - <2,0 Titulométrico 10/08/26
Nitrogénio Organico 0 mg/L - - - - - Titulométrico 10/08/26
Nitrogénio Total Kjeldahl 13,10 mg/L - - - - - Titulométrico 10/08/26
Oxigénio Dissolvido 5,21 mg O2/L - - - - - Eletrométrico 10/08/26
pH 7,57 - - - - - Potenciometria 10/08/26
Sélidos Dissolvidos Fixos 294,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Dissolvidos Totais 288,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Sedimentaveis 0,10 mL/L - - - - - Cone de Imhoff 10/08/26
Solidos Suspensos Fixos 4,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Suspensos Totais 6,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Totais 404,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Surfactantes 0,0100 mg/L - - - - - Colorimetria 10/08/26
Temperatura da Amostra 12,40 °C - - - - - Leitura Direta 10/08/26
Turbidez 10,70 NTU - - - - - S,\'A"VGJ\?\'IO_”;T;""‘E&E;(‘:’O_ 20'23 10/08/26
Notas

Legendas

NA: N&o se aplica.

LQ: Limite de Quantificagao.

LD: Limite de Detecgao.

U = Incerteza de Medig&o.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater

Mirante

Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, , Sertdozinho, Piracicaba/SP - CEP - CNPJ: 03.264.927/0001-27
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Data da Emissao: 10/08/2026
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Cadigo para verificagido de autenticidade deste documento: B95A0317CFD1E4D3D20A6B5DCB80A13768BC4600

Mirante
Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, , Sertdozinho, Piracicaba/SP - CEP - CNPJ: 03.264.927/0001-27
<> Telefone:




Relatério de Ensaio 92838/2026.0.A

Proposta Comercial: PC251/2025.1

$¥ eurofins ‘
Ambiental

IH l

Data de Emisséo Laudo: 11/07/2026 16:23

Contratante
Contratante: Aguas do Mirante S/A CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Contato: Diego Alli Telefone: 19 3401-2400
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil E-mail: ---

Solicitante
Solicitante: Aguas do Mirante S/A CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil Telefone: 19 3401-2400

Projeto
Projeto: --- CNPJI/CPF: ---
Endereco: ---
N° Amostra: 92838-1/2026.0 - COT ETE PIRACICAMIRIM - JUSANTE

Matriz: Agua Bruta Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 07/07/2026 08:00 Data Recebimento: 07/07/2026 14:35
Localizagao: NI Chuva nas ultimas 24 horas?: Nao
Chuva no momento da coleta?: Nao Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Inicio amostragem composta: --- Final amostragem composta: ---
Coletor Responsavel: THIAGO Dados de campo informados pelo cliente: NA

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Latitude: --- Longitude: ---

Resultados Analiticos

Eurofins Ambiental - LIN - TOC

Andlise CAS Number Resultado LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
Carbono Organico Total 8,05850 mglL 100000 | 048512 | 0,18900 USEPA 9060 A 2004 10007/2006
mg/L mg/L mg/L
Controle de Qualidade
Branco Carbono Organico (L) 94154-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Carbono Orgénico Total < 1,000 mg/L 1,000 mg/L
LCS Carbono Organico (L) 94153-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Carbono Organico Total 25,893 mg/L 20,0-30,0

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP: 13503-751 Pag.1/2
Telefone: +55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br



Relatério de Ensaio 92838/2026.0.A

Proposta Comercial: PC251/2025.1

$¥ eurofins |
Ambiental

IH l

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificagdo da Amostra.

LQ: Limite de Quantificagéo.

LD: Limite de Detecgéo

NMP: Numero Mais Provavel

UFC: Unidadade Formadora de Col6nia

NA: Nao Aplicavel

NI: N&o Informado

ND: Nao detectavel

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentragao é€ menor do que o limite de quantificagdo do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislagdes que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente a resultado ausente.
O ensaio de Nitrato como N é sindnimo do ensaio de Nitrogénio Nitrico.

O ensaio de Nitrito como N & sinénimo do ensaio de Nitrogénio Nitroso.

O ensaio de Nitrogénio Kjedahl é sinénimo de Nitrogénio Total Kjedahl.

Os cromatogramas (quando aplicavel) apresentados neste relatério de ensaio para o método de TPH Fracionado Fragdo Semi-Volatil estdo na ordem, respectivamente, como Fragéo Alifatica e
apos Fragdo Aromatica.

Dioxinas e Furanos: Os valores sao apresentados em fungéo dos Fatores de Equivaléncia de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congénere analisado, tomando como base o
elemento mais téxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatdrio de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possivel).

Informagdes:

Alincerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrao combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianca de 95%.

As unidades do relatério de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislagéo solicitada. Os valores de referéncia de LQ e Unidade constam no escopo de acreditagdo CRL0267.
A Eurofins adota a seguinte regra de deciséo para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medigao do método ¢é informada, entretanto esta nao faz parte a declaragdo de conformidade,
ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no célculo final do resultado expresso no relatdrio.

O relatdrio de ensaio sé deve ser reproduzido por completo. A reproducéo parcial requer aprovagéo por escrita deste laboratdrio.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatério atende aos requisitos de acreditagdo da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério.

Quando a amostragem ¢ realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratério.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratdrio, o procedimento e plano de amostragem sao definidos de acordo com as seguintes referéncias:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazao e Amostragem por Bailer)

IT-ALO15, IT-ALO10, IT-ALO08 (Agua Bruta, Agua tratada, Agua para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-ALO13 (Solos)

IT-ALO09 (Sedimentos)

IT-ALO12 (Residuos industriais, Liquidos e Solidos)

Os ensaios credenciados nos érgaos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada érgdo ambiental, conforme preconizado em legislagdes e resolugdes para obtengédo do
credenciamento de laboratorio:

Laboratério credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL n° 07/2026

Laboratério credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00015/2025

Laboratério credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL n° IATCCL 137R

Laboratério credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL n°® 002/2025

Laboratério credenciado junto ao INEA, conforme CCL n° INO11805

Laboratério credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL n° 7051

Responsavel Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsavel pela publicagdo do Relatério de Ensaio:

Raquel V. D. Puga - CRQ 04362825
Signatario Autorizado
Ensaios Quimicos, Biolégicos,
Emissdes Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Raquel Vendrame Domiciano Puga

A validag&o deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP: 13503-751 Pag.2/2
Telefone: +55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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C\@ MIRANTE Mirante
Relatorio de Analises 64345/2026.0
Identificagao do Cliente
Cliente: Aguas do Mirante Ltda. CPF/CNPJ: 15.384.637/0001-04
Enderecgo: Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, Sertdozinho Piracicaba/SP Telefone: _
E-mail: bruna.penteado@miranteppp.com.br

Dados da Amostragem

Amostra: 64345/2026

Enderego da coleta: ETE Pisca Ent. Rod LUIZ DE QUEIROZ SP-304
Coordenada Geografica:
Local da Coleta: ETE Piracicamirim - ETE Pisca Ent.

Data de coleta/hora: 06/07/2026 00:00

Data de chegada/hora: 06/07/2026 00:00

Chuvas nas ultimas 24 horas?: Nao
Orgdo Regulamentador: Artigo 18 - Decreto Estadual 8468/76 e Resolugdo CONAMA 430 -

Tipo da amostra: Efluente Bruto

Bairro: Sertaozinho
Cidade/UF: Piracicaba/SP
Coletor: Rosane Dos Reis Martins Saciloto

Origem da amostra: Programada

Art. 16
Resultados Analiticos
LabMir - Laboratério de Esgoto - Mirante
- . CONAMA . Data do
Andlise Resultado Unidade LD LQ u 430- Art. 16 Método Ensaio
1 - - - a
Coliformes Totais 32.230.000,0 NMP - - - - Visual 212.0.8 SMWW - 24 10/08/26
Edicado - 2023
Condutividade 1.025,00 ps/cm - - - - Potenciometria 10/08/26
DBO - 5 dias 252,00 mg O2/L - - - - Respirométrico 10/08/26
Colorimétrico - SMWW - 242
DQO 677,00 mg O2/L - - - - Edigdo - 2023 10/08/26
—_— Visual - 2120 B - SMWW - 242
Escherichia coli 4,4100E6 NMP - - - - Edicéo - 2023 10/08/26
Fosforo Total 0,74 mg/L - - - - Colorimetria 10/08/26
Nitrogénio Amoniacal 46,59 mg/L - - - - Titulométrico 10/08/26
Nitrogénio Total Kjeldahl 53,87 mg/L - - - - Titulométrico 10/08/26
pH 7,40 - - - - Potenciometria 10/08/26
Solidos Dissolvidos Fixos 330,00 mg/L - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Dissolvidos Totais 282,00 mg/L - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Sedimentaveis 0,60 mL/L - - - - Cone de Imhoff 10/08/26
Solidos Suspensos Fixos 8,00 mg/L - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Suspensos Totais 48,00 mg/L - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Totais 4.468,00 mg/L - - - - Gravimétrico 10/08/26
Temperatura da Amostra 12,70 °C - - - - Leitura Direta 10/08/26
. Nefelometria - 2130 B -
Turbidez 128,00 NTU - - - - SMWW - 242 Edigdo - 2023 10/08/26
Notas
Legendas
NA: Néo se aplica.
LQ: Limite de Quantificagao.
LD: Limite de Detecgao.
U = Incerteza de Medig&o.
SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater
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Relatério de Ensaio 92859/2026.0.A

Proposta Comercial: PC251/2025.1

$¥ eurofins ‘
Ambiental

IH l

Data de Emisséo Laudo: 15/07/2026 18:08

Contratante
Contratante: Aguas do Mirante S/A CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Contato: Diego Alli Telefone: 19 3401-2400
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil E-mail: ---
Solicitante
Solicitante: Aguas do Mirante S/A CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04

Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil Telefone: 19 3401-2400

Projeto
Projeto: --- CNPJ/CPF: ---

Endereco: ---

N° Amostra: 92859-1/2026.0 - ETE Piracicamirim — Efluente Bruto
Matriz: Efluentes Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 07/07/2026 07:30 Data Recebimento: 07/07/2026 14:35
Localizagao: NI Chuva nas ultimas 24 horas?: Nao
Chuva no momento da coleta?: Nao Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Inicio amostragem composta: --- Final amostragem composta: ---
Coletor Responsavel: THIAGO Dados de campo informados pelo cliente: NA

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Latitude: --- Longitude: ---
Resultados Analiticos
Eurofins Ambiental - LIN - Fisico Quimico
Resolucao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
a
Materiais sedimentaveis - 3,00 mUL 1mUL 0,10mLL | 0,02mLL | 003mLL SMEV\,/W 24° £d. 2023 08/07/2026
Método 2540 F
minima de 60% N
Demanda Bioquimica de Oxigénio DBO - 73,56 mg/L remogdo dacarga | 1,70mg/L | 0,43 mg/L | 0,35mg/L SMEV\,/W 247 Bd. 2023 08/07/2026
. Método 5210 B
poluidora
. 0,002 0,001 SMEWW 242 Ed. 2023
Cianeto total 57-12-5 < 0,002 mg/L 1,0 mg/L mglL --- mglL Método 4500-CN".D e E 10/07/2026
. . 0,00200 0,00014 0,00100 SMEWW 242 Ed. 2023
Cianeto livre 57-12-5 <0,00200 mg/L 0,2mg/L mglL mglL mglL Método 4500-CN", | 10/07/2026
0,0020 0,026 0,0020 SMEWW 242 Ed. 2023
Sulfeto 18496-25-8 0,6870 mg/L 1,0 mg/L mglL mglL mglL Método 4500- S2- D 13/07/2026
Fenois totais (sub§tan0|a_s_ que reagem 108-952 0,01600 mglL 0,5 mglL 0,00200 0,0008 0,00100 POP-QI078 0810712026
com 4-aminoantipirina) mg/L mg/L mg/L
Do 206,00 mglL 190001 18571 4 5o mgiL POP-QI012 0810772026
mg/L mg/L
Eurofins Ambiental - LIN - Metais
Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Andlise
art 16
USEPA 6010D:2018 e
Arsénio total 7440-38-2 < 0,0050 mg/L 0,5 mg/L Or’goflf) 0,:0/24 Or:O;)LZ SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018
Bério total 7440-39-3 0,0828 mglL 50 mglL 000% | g0 | a0 SMEWW 24° Ed. 2023 08107/2026
g & 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 e
Boro total 7440-42-8 <0,1000 mg/L 5,0 mg/L 0;:]02_0 Or,r?()/‘:')-g On(qm?f SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP: 13503-751 Pag.1/9
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0&. f Relatério de Ensaio 92859/2026.0.A
< CUrorins ‘
. Proposta Comercial: PC251/2025.1 E
Ambiental N
Eurofins Ambiental - LIN - Metais
Resolucio
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Andlise
art 16
USEPA 6010D:2018 &
Cadmio total 7440-43-9 <0,0010 mglL 02mglL 00010 | 0ooxT | 0o0M SMEWW 24° Ed. 2023 08107/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 &
Chumbo total 7439-92-1 <0,0050 mg/L 0,5 mg/L or,go}‘s:) 05?2? 0;:0/1:) SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 &
Cobre dissolvido 7440-50-8 0,0082 mg/L 1,0 mg/lL 0£0/5|f) %O?E Or’:oj)f’ SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
) 0,0100 0,001 0,0010 SMEWW 242 Ed. 2023
Cromo Trivalente 16065-83-1 <0,0100 mg/L 1,0 mg/L mglL mglL mglL Método 3500 Cr B 15/07/2026
USEPA 6010D:2018 &
Estanho total 7440-31-5 <0,0050 mg/L 4,0 mg/L 0£0/5|f) 0£0/(|)_5 Or’:oj)f SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 &
Ferro dissolvido 7439896 0,7848 mglL 15,0 mglL Orﬁs?f 0&104/25 Or'goﬁf’ SMEWW 24° Ed. 2023 0810712026
g & 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 &
Manganés dissolvido 7439-96-5 0,0866 mg/L 1,0 mg/lL or,:o;s:) 0;)024 Or':oﬁj SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
- 0,000200 | 1,962E-05 3,000000E- = USEPA 6010D:2018 POP-
Merctirio total 7439-97-6 <0,000200 mg/L 0,01 mg/L mglL mglL 5 moll Q1062 08/07/2026
USEPA 6010D:2018 &
Niquel total 7440-02-0 <0,0050 mg/L 2,0 mg/L or,:o;s:) Orfol?_3 O;:O?f SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 &
Prata total 7440-22-4 <0,0050 mglL 0.4 mglL Or'goflf’ Orfof' Or':oj)s SMEWW 24° Ed. 2023 0810712026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 &
Selénio total 7782-49-2 <0,0050 mg/L 0,30 mg/L Or’gO/SLO Or‘r?o/?_3 0;:0/15 SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 &
Zinco total 7440-66-6 0,0666 mg/L 5,0 mg/L 0;]:)0;3'_0 0;)0/{5 O,':O?S SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 &
Cromo 7440-47-3 <0,0050 mglL 000% | a0 | a0 SMEWW 24° Ed. 2023 08107/2026
9 9 9 Método 3030E
Eurofins Ambiental - LOR - Oleos e Graxas
Resolucao
Analise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
Oleos e Graxas Minerais --- < 5,00 mg/L 20 mg/L 500mg/L = 0,2mg/L | 0,60 mg/L POP-Q0030 08/07/2026
Oleos vegetais e gorduras animais --- < 5,00 mg/lL 50 mg/L 500mg/L = 0,21 mg/L @ 0,55mg/L POP-Q0030 08/07/2026
Eurofins Ambiental - LOR - VOC
Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Andlise
art 16
0,0010 0,0001 0,0001 | USEPA5021A:2014 USEPA
Benzeno 71-43-2 <0,0010 mg/L 1,2mg/L mglL mglL mglL 8060D:2017 08/07/2026
- 0,0010 0,0005 0,0002 | USEPA5021A:2014 USEPA
Cloroformio 67-66-3 0,0094 mg/L 1,0 mg/lL mglL mglL mglL 826002017 08/07/2026
Dicloroeteno (somatéria de 75-35-4 156- 0,0010 0,0001 USEPA 5021A:2014 USEPA
1,1+1,2cis+1,2trans) 59-2 156-60-5 <0,0010 mg/L 1,0mglL mglL mglL . 8260D:2017 08/07/2026
! 0,0050 0,0004 0,0003 | USEPA5021A:2014 USEPA
Estireno 100-42-5 < 0,0050 mg/L 0,07 mg/L mglL mglL mglL 8060D:2017 08/07/2026
' 0,0010 0,0001 0,0001 | USEPA5021A:2014 USEPA
Etilbenzeno 100-41-4 <0,0010 mg/L 0,84 mg/L mglL mglL mglL 826002017 08/07/2026
0,0010 0,0001 0,0001 | USEPA5021A:2014 USEPA
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 <0,0010 mg/L 1,0 mg/L mglL mglL mglL 8260D:2017 08/07/2026
) 0,0010 0,0001 0,0001 | USEPA5021A:2014 USEPA
Tricloroeteno 79-01-6 <0,0010 mg/L 1,0 mg/L mglL mglL mglL 8060D:2017 08/07/2026
0,0010 0,0001 0,0001 | USEPA5021A:2014 USEPA
Tolueno 108-88-3 <0,0010 mg/L 1,2 mg/lL mglL mglL mall 826002017 08/07/2026
Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP: 13503-751 Pag.2/9
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Eurofins Ambiental - LOR - VOC

Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
; 0,0030 0,0004 USEPA 5021A:2014 USEPA
Xileno 1330-20-7 <0,0030 mg/L 1,6 mg/L mglL mglL - 8060D-2017 08/07/2026

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery

Resolugédo
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
0,01000 | 0,000992 ' 0,001000 SMEWW 24?2 Ed. 2023
Cromo hexavalente 18540-29-9 <0,01000 mg/L 0,1 mg/L mglL mglL mglL Método 3500Cr B 08/07/2026
L ) 0,05500 1,53762 0,00900 SMEWW 242 Ed. 2023
Nitrogénio amoniacal total 7664-41-7 30,56896 mg/L 20,0 mg/L mglL mglL mglL Método 4500-NH,D 08/07/2026
Eurofins Ambiental - LOR/LIN - IONS
Resolucao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
0,1000 0,0319 0,0150 SMEWW 242 Ed. 2023
Fluoreto total 16984-48-8 0,5283 mg/L 10,0 mg/L mglL mglL mglL Meétodo 4500 F- C 10/07/2026
Controle de Qualidade
LCS - DBO (L) 92955-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
DBO 2219 mg/L 169,5 - 230,56
LCS - DQO 92961-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
DQO 498,00 mg/L 475-525
Branco DQO 92963-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
DQO < 15,00 mg/L 15,00 mg/L
LCS - DQO - Baixa 92964-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
DQO 48,0 mg/L 475-52,5
Branco volateis (L) 93012-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Benzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Tolueno <1,00 pg/L 1,00 pg/L
Etilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
m+p Xileno < 2,00 pg/L 2,00 pg/L
Cloreto de Vinila < 0,50 pg/L 0,50 pg/L
Piridina < 4,00 mg/L 4,00 mg/L
1,2-Dicloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1-Dicloroeteno (1,1-Dicloroetileno) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Diclorometano (Cloreto de Metileno) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Tetracloreto de Carbono < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Tetracloroeteno (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Tricloroeteno (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroeteno) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Clorobenzeno (Monoclorobenzeno, Clorobenzeno-mono) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
o-Xileno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Bromometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
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5 IH l

Ambiental
Branco volateis (L) 93012-1/2026.0

Parametros Resultado
Cloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Triclorofluormetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1-Dicloropropeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Dibromometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Clorometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Acetona < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Dissulfeto de Carbono (Sulfeto de Carbono) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2-Dicloropropano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Bromodiclorometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
4-metil-2-Pentanona < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,3-Dicloropropano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
2-Hexanona < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2-Dibromoetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1,1,2-Tetracloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
trans-1,4-Dicloro-2-buteno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
cis-1,4-Dicloro-2-buteno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1,2,2-Tetracloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2,3-Tricloropropano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1,2-Tricloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Isopropilbenzeno (Cumeno) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Bromobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
n-Propilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,3,5-Trimetilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
tert-Butilbenzeno (terc-Butilbenzeno) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2,4-Trimetilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
sec-Butilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
p-Isopropiltolueno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
n-Butilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2-dibromo-3-Cloropropano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
2,2-Dicloropropano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
2-Clorotolueno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
4-Clorotolueno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
cis-1,3-Dicloropropeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
trans-1,3-Dicloropropeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Diclorodifluormetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1-Dicloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1,1-Tricloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
cis-1,2-Dicloroeteno <1,00 pg/L 1,00 pg/L
trans-1,2-Dicloroeteno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2,3-Triclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2,4-Triclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2-Diclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,3,5-Triclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,3-Diclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,4-Diclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
2-Butanona (Metiletilcetona) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Bromoférmio < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Cloroférmio < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Dibromoclorometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Hexaclorobutadieno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L

Eurofins Ambiental Rio Claro
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Proposta Comercial: PC251/2025.1

5 IH l

Ambiental
Branco volateis (L) 93012-1/2026.0
Parametros Resultado
Naftaleno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
lodometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Bromoclorometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Chumbo tetraetila < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
MTBE (Metil-terc-butil eter) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Estireno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Tetrahidrofurano < 10,00 pg/L 10,00 pg/L
2-Cloroetilvinil eter < 10,00 pg/L 10,00 pg/L
Isooctano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
MIBC (4-Metil-2-Pentanol) < 500,00 pg/L 500,00 pg/L
1,2,3-Trimetilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
LCS volateis (L) 93013-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
m,p-Xilenos 32,01 pg/l 32,0a48,0
Cloreto de Metileno 17,10 pg/L 16,0-24,0
Benzeno 19,63 pg/L 16,0-24,0
Tolueno 18,77 pg/lL 16,0-24,0
Cloreto de Vinila 19,75 pg/lL 16,0-24,0
1,2-Dicloroetano 18,13 pg/L 16,0-24,0
1,1-Dicloroeteno (1,1-Dicloroetileno) 22,40 pg/L 16,0-24,0
Tetracloreto de Carbono 19,63 pg/L 16,0-24,0
Tetracloroeteno (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE) 16,46 pg/L 16,0-24,0
Tricloroeteno (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroeteno) 19,65 pg/L 16,0-24,0
1,2-Dicloropropano 16,74 pg/L 16,0-24,0
1,2-Dibromoetano 17,03 pg/L 16,0-24,0
1,1,2-Tricloroetano 19,41 pg/ll 16,0-24,0
1,3,5-Trimetilbenzeno 18,63 pg/L 16,0-24,0
1,2-dibromo-3-Cloropropano 19,63 pg/L 16,0-24,0
trans-1,3-Dicloropropeno 19,63 pg/L 16,0-24,0
1,4-Diclorobenzeno 18,88 pg/L 16,0-24,0
Bromoférmio 22,58 pg/l 16,0-24,0
Cloroférmio 17,31 pg/L 16,0-24,0
Dibromoclorometano 21,52 ug/L 16,0-24,0
Estireno 19,44 pg/ll 16,0-24,0
LCS Metais (L) 93016-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagdo
Antimonio 0,0944 mg/L 0,08-0,12
Arsénio 0,0992 mg/L 0,08-0,12
Berilio 0,1054 mg/L 0,08-0,12
Cobalto 0,1017 mg/L 0,08-0,12
Boro 0,4428 mg/L 04-06
Céadmio 0,0545 mg/L 0,04 -0,06
Chumbo 0,0989 mg/L 0,08-0,12
Calcio 9,9098 mg/L 8,0-120
Estréncio 10,0825 mg/L 8,0-12,0
Magnésio 9,8926 mg/L 8,0-12,0
Potassio 10,5270 mg/L 8,0-12,0
Saodio 10,8523 mg/L 8,0-12,0
Aluminio 0,9850 mg/L 08-12
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Ambiental
LCS Metais (L) 93016-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacdo
Ferro 1,0285 mg/L 08-12
Bario 0,1026 mg/L 0,08-0,12
Bismuto 0,0970 mg/L 0,08-0,12
Cobre 0,0913 mg/L 0,08-0,12
Cromo 0,1071 mg/L 0,08-0,12
Estanho 0,1124 mg/L 0,08-0,12
Fésforo 0,1067 mg/L 0,08-0,12
Litio 0,1124 mg/L 0,08-0,12
Manganés 0,1134 mg/L 0,08-0,12
Molibdénio 0,0943 mg/L 0,08-0,12
Niquel 0,1016 mg/L 0,08-0,12
Prata 0,0972 mg/L 0,08-0,12
Selénio 0,0965 mg/L 0,08-0,12
Talio 0,1063 mg/L 0,08-0,12
Titanio 0,1048 mg/L 0,08-0,12
Vanadio 0,1031 mg/L 0,08-0,12
Zinco 0,1121 mg/L 0,08-0,12
Uranio 0,0973 mg/L 0,08-0,12
Branco Metais (L) 93017-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Vanadio <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Zinco <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Uranio <0,0100 mg/L 0,0100 mg/L
Antiménio <0,0040 mg/L 0,0040 mg/L
Arsénio < 0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Berilio <0,0030 mg/L 0,0030 mg/L
Cobalto <0,0030 mg/L 0,0030 mg/L
Boro <0,1000 mg/L 0,1000 mg/L
Céadmio <0,0010 mg/L 0,0010 mg/L
Chumbo <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Calcio <1,0000 mg/L 1,0000 mg/L
Estroncio <1,0000 mg/L 1,0000 mg/L
Magnésio < 1,0000 mg/L 1,0000 mg/L
Potassio <1,0000 mg/L 1,0000 mg/L
Sédio < 1,0000 mg/L 1,0000 mg/L
Aluminio < 0,0500 mg/L 0,0500 mg/L
Ferro < 0,0500 mg/L 0,0500 mg/L
Bario <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Bismuto <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Cobre <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Cromo <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Estanho < 0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Fésforo <0,0100 mg/L 0,0100 mg/L
Litio <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Manganés < 0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Molibdénio <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Niquel <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Prata <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Selénio <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Talio <0,0050 mg/L. 0,0050 mg/L

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP: 13503-751 Pag.6/9
Telefone: +55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Proposta Comercial: PC251/2025.1
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Ambiental
Branco Metais (L) 93017-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Titanio < 0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Branco Mercurio (L) 93026-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Mercurio <0,000200 mg/L 0,000200 mg/L
LCS Mercurio (L) 93027-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
Mercurio 0,001900 mg/L 0,0016 - 0,0024
Branco Fendis ( 4-aminoantipirina) - Método Skalar 93337-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Fenol <0,00200 0,00200
LCS Fenois ( 4-aminoantipirina) - Método Skalar 93339-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Fenol 0,05400 mg/L 0,04 -0,06
Branco - Oleos e Graxas FTIR (L) 93360-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Oleos e Graxas Totais < 5,00 mg/L 5,00 mg/L
LCS - Oleos e Graxas FTIR (L) 93362-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Oleos e Graxas Totais 11,76 mg/L 10,5-18
Branco Cromo Hexavalente 93378-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Cromo hexavalente <0,0100 mg/L 0,0100 mg/L
LCS Cromo Hexavalente 93379-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Cromo hexavalente 0,100 mg/L 0,09-0,11
Branco Aménia IS (L) 94191-1/2026.0
Parametros Resultado La
Aménia < 0,067 mg/L 0,067 mg/L
LCS Aménia IS (L) 94192-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Ambnia 11,85 mg/L 10,98 - 13,42
LCS - Cianeto total (L) 94289-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagdo
Cianeto Total 0,092 mg/L 0,09-0,11
Branco Cianeto Total (L) 94290-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Cianeto Total <0,0020 mg/L 0,0020 mg/L
Branco Fluoreto IS 94788-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Fluoreto < 0,10 mg/L 0,10 mg/L

Eurofins Ambiental Rio Claro

Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP

CEP: 13503-751
Telefone: +55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Ambiental

Parametros

Fluoreto

Parametros

Sulfeto

Parametros

Sulfeto

Parametros
p-Bromofluorbenzeno

Tolueno d8

Parametros
p-Bromofluorbenzeno

Tolueno d8

Parametros
Tolueno d8

p-Bromofluorbenzeno

Relatério de Ensaio 92859/2026.0.A

Proposta Comercial: PC251/2025.1

LCS Fluoreto IS (L) 94790-1/2026.0

Resultado

0,59 mg/L

LCS Sulfeto (L) manual 95116-1/2026.0

Resultado

0,103 mg/L

Branco Sulfeto (L) 95117-1/2026.0
Resultado

<0,0020 mg/L

Surrogates

92859-1/2026.0
Resultado
23,0 pg/l.
18,6 pg/L

93012-1/2026.0
Resultado
23,84 ug/L
22,72 g/l

93013-1/2026.0

Resultado
17,42 pg/L
16,27 pg/L

Especificagdes

Resolugdo Conama n°. 430 art 16: Resolugdo Conama n°. 430 art. 16, de 13 de maio de 2011

Declaragao de Conformidade

"As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditagdo deste laboratério."

Faixa de Aceitacao

0,55-0,65

Faixa de Aceitacao

0,09-0,11

LQ
0,0020 mg/L

Faixa de Aceitacao
16,0 - 24,0
16,0-24,0

Faixa de Aceitacao
16,0-24,0
16,0-24,0

Faixa de Aceitacao
16,0-24,0
16,0-24,0

IH l

Comentario: "O(s) parametro(s) analisado(s) ndo atende(m) as condigdes e padrdes de lancamento de efluentes da Resolugdo CONAMA n°. 430 Art. 16: ( Nitrogénio amoniacal total, Materiais

sedimentaveis )."

Resolugdo CONAMA n°. 430, de 13 de maio de 2011, do Ministério do Meio Ambiente.

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP: 13503-751
Telefone: +55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br

Pag.8/9



Relatério de Ensaio 92859/2026.0.A

Proposta Comercial: PC251/2025.1

$¥ eurofins |
Ambiental

IH l

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificagdo da Amostra.

LQ: Limite de Quantificagéo.

LD: Limite de Detecgéo

NMP: Numero Mais Provavel

UFC: Unidadade Formadora de Col6nia

NA: Nao Aplicavel

NI: N&o Informado

ND: Nao detectavel

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentragao é€ menor do que o limite de quantificagdo do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislagdes que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente a resultado ausente.
O ensaio de Nitrato como N é sindnimo do ensaio de Nitrogénio Nitrico.

O ensaio de Nitrito como N & sinénimo do ensaio de Nitrogénio Nitroso.

O ensaio de Nitrogénio Kjedahl é sinénimo de Nitrogénio Total Kjedahl.

Os cromatogramas (quando aplicavel) apresentados neste relatério de ensaio para o método de TPH Fracionado Fragdo Semi-Volatil estdo na ordem, respectivamente, como Fragéo Alifatica e
apos Fragdo Aromatica.

Dioxinas e Furanos: Os valores sao apresentados em fungéo dos Fatores de Equivaléncia de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congénere analisado, tomando como base o
elemento mais téxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatdrio de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possivel).

Informagdes:

Alincerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrao combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianca de 95%.

As unidades do relatério de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislagéo solicitada. Os valores de referéncia de LQ e Unidade constam no escopo de acreditagdo CRL0267.
A Eurofins adota a seguinte regra de deciséo para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medigao do método ¢é informada, entretanto esta nao faz parte a declaragdo de conformidade,
ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no célculo final do resultado expresso no relatdrio.

O relatdrio de ensaio sé deve ser reproduzido por completo. A reproducéo parcial requer aprovagéo por escrita deste laboratdrio.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatério atende aos requisitos de acreditagdo da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério.

Quando a amostragem ¢ realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratério.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratdrio, o procedimento e plano de amostragem sao definidos de acordo com as seguintes referéncias:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazao e Amostragem por Bailer)

IT-ALO15, IT-ALO10, IT-ALO08 (Agua Bruta, Agua tratada, Agua para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-ALO13 (Solos)

IT-ALO09 (Sedimentos)

IT-ALO12 (Residuos industriais, Liquidos e Solidos)

Os ensaios credenciados nos érgaos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada érgdo ambiental, conforme preconizado em legislagdes e resolugdes para obtengédo do
credenciamento de laboratorio:

Laboratério credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL n° 07/2026

Laboratério credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00015/2025

Laboratério credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL n° IATCCL 137R

Laboratério credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL n°® 002/2025

Laboratério credenciado junto ao INEA, conforme CCL n° INO11805

Laboratério credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL n° 7051

Responsavel Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsavel pela publicagdo do Relatério de Ensaio:

Raquel V. D. Puga - CRQ 04362825
Signatario Autorizado
Ensaios Quimicos, Biolégicos,
Emissdes Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Raquel Vendrame Domiciano Puga

A validag&o deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP: 13503-751 Pag.9/9
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Data de Emisséo Laudo: 11/07/2026 16:25

Contratante: Aguas do Mirante S/A
Contato: Diego Alli

Endereco: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sa

Solicitante: Aguas do Mirante S/A

Endereco: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sa

Projeto: ---

Endereco: ---

Proposta Comercial: PC251/2025.1

Contratante

0 Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

Solicitante

0 Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

Projeto

Relatério de Ensaio 92850/2026.0.A

IH l

CNPJI/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

E-mail: ---

CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

CNPJI/CPF: ---

N° Amostra: 92850-1/2026.0 - COT ETE PIRACICAMIRIM - BRUTO

Matriz: Efluentes

Data Coleta: 07/07/2026 07:30

Localizagao: NI

Chuva no momento da coleta?: Nao

Inicio amostragem composta: ---

Coletor Responsavel: THIAGO
Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Latitude: ---

Andlise CAS Number

Carbono Orgéanico Total -

Plano de Amostragem: ---

Data Recebimento: 07/07/2026 14:35

Chuva nas ultimas 24 horas?: Nao

Amostragem Simples ou Composta?: Simples

Final amostragem composta: ---

Dados de campo informados pelo cliente: NA

Longitude: ---

Resultados Analiticos

Eurofins Ambiental - LIN - TOC

Resultado LQA Incerteza

50,00000
mg/L

4,31579

71,69086 mg/L. mglL

Controle de Qualidade

LD

0,18900
mg/L

Branco Carbono Organico (L) 94154-1/2026.0

Parametros

Carbono Orgénico Total

Parametros

Carbono Organico Total

Resultado

< 1,000 mg/L

LCS Carbono Organico (L) 94153-1/2026.0
Resultado

25,893 mg/L

Referéncia Data Analise

USEPA 9060 A 2004 10/07/2026

LQ
1,000 mg/L

Faixa de Aceitacao

20,0-30,0

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP: 13503-751
Telefone: +55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Relatério de Ensaio 92850/2026.0.A

Proposta Comercial: PC251/2025.1

$¥ eurofins |
Ambiental

IH l

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificagdo da Amostra.

LQ: Limite de Quantificagéo.

LD: Limite de Detecgéo

NMP: Numero Mais Provavel

UFC: Unidadade Formadora de Col6nia

NA: Nao Aplicavel

NI: N&o Informado

ND: Nao detectavel

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentragao é€ menor do que o limite de quantificagdo do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislagdes que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente a resultado ausente.
O ensaio de Nitrato como N é sindnimo do ensaio de Nitrogénio Nitrico.

O ensaio de Nitrito como N & sinénimo do ensaio de Nitrogénio Nitroso.

O ensaio de Nitrogénio Kjedahl é sinénimo de Nitrogénio Total Kjedahl.

Os cromatogramas (quando aplicavel) apresentados neste relatério de ensaio para o método de TPH Fracionado Fragdo Semi-Volatil estdo na ordem, respectivamente, como Fragéo Alifatica e
apos Fragdo Aromatica.

Dioxinas e Furanos: Os valores sao apresentados em fungéo dos Fatores de Equivaléncia de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congénere analisado, tomando como base o
elemento mais téxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatdrio de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possivel).

Informagdes:

Alincerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrao combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianca de 95%.

As unidades do relatério de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislagéo solicitada. Os valores de referéncia de LQ e Unidade constam no escopo de acreditagdo CRL0267.
A Eurofins adota a seguinte regra de deciséo para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medigao do método ¢é informada, entretanto esta nao faz parte a declaragdo de conformidade,
ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no célculo final do resultado expresso no relatdrio.

O relatdrio de ensaio sé deve ser reproduzido por completo. A reproducéo parcial requer aprovagéo por escrita deste laboratdrio.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatério atende aos requisitos de acreditagdo da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério.

Quando a amostragem ¢ realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratério.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratdrio, o procedimento e plano de amostragem sao definidos de acordo com as seguintes referéncias:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazao e Amostragem por Bailer)

IT-ALO15, IT-ALO10, IT-ALO08 (Agua Bruta, Agua tratada, Agua para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-ALO13 (Solos)

IT-ALO09 (Sedimentos)

IT-ALO12 (Residuos industriais, Liquidos e Solidos)

Os ensaios credenciados nos érgaos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada érgdo ambiental, conforme preconizado em legislagdes e resolugdes para obtengédo do
credenciamento de laboratorio:

Laboratério credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL n° 07/2026

Laboratério credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00015/2025

Laboratério credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL n° IATCCL 137R

Laboratério credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL n°® 002/2025

Laboratério credenciado junto ao INEA, conforme CCL n° INO11805

Laboratério credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL n° 7051

Responsavel Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsavel pela publicagdo do Relatério de Ensaio:

Raquel V. D. Puga - CRQ 04362825
Signatario Autorizado
Ensaios Quimicos, Biolégicos,
Emissdes Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Raquel Vendrame Domiciano Puga

A validag&o deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
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C\@ MIRANTE Mirante
Relatorio de Analises 64346/2026.0
Identificagao do Cliente
Cliente: Aguas do Mirante Ltda. CPF/CNPJ: 15.384.637/0001-04
Enderecgo: Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, Sertdozinho Piracicaba/SP Telefone: _
E-mail: bruna.penteado@miranteppp.com.br

Dados da Amostragem

Amostra: 64346/2026
Endereco da coleta: Saida da ETE Rod LUIZ DE QUEIROZ SP-304 n° Km 159

Coordenada Geografica:
Local da Coleta: ETE Piracicamirim - Saida da ETE

Data de coleta/hora: 06/07/2026 00:00

Data de chegada/hora: 06/07/2026 00:00

Chuvas nas ultimas 24 horas?: Nao
Orgdo Regulamentador: Artigo 18 - Decreto Estadual 8468/76 e Resolugdo CONAMA 430 -

Tipo da amostra: Efluente Tratado

Bairro: Sertaozinho
Cidade/UF: Piracicaba/SP
Coletor: Rosane Dos Reis Martins Saciloto

Origem da amostra: Programada

Art. 16
Resultados Analiticos
LabMir - Laboratério de Esgoto - Mirante
- . CONAMA . Data do
Andlise Resultado Unidade LD LQ u 430- Art. 16 Método Ensaio
1 - - - a
Coliformes Totais 802.000,0 NMP - - - - - Visual - 2120 B - SMWW - 242 4 /5656
Edicado - 2023
Condutividade 566,10 ps/cm - - - - - Potenciometria 10/08/26
Cor Aparente 38,00 Pt/Co - - - - - Colorimetria 10/08/26
DBO - 5 dias 16,00 mg O2/L - - - <=60,00 - Respirométrico 10/08/26
Colorimétrico - SMWW - 242
DQO 49,00 mg O2/L - - - - - Edicao - 2023 10/08/26
—_— Visual - 2120 B - SMWW - 242

Escherichia coli 1,0700E5 NMP - - - - - Edicéo - 2023 10/08/26
Fosforo Total 0,43 mg/L - - - - - Colorimetria 10/08/26
Nitrogénio Amoniacal 18,93 mg/L - - - - - Titulométrico 10/08/26
Nitrogénio Organico 24,75 mg/L - - - - - Titulométrico 10/08/26
Nitrogénio Total Kjeldahl 43,68 mg/L - - - - - Titulométrico 10/08/26
Oxigénio Dissolvido 6,17 mg O2/L - - - - - Eletrométrico 10/08/26
pH 7,66 - - - 15,00 a9,00 - Potenciometria 10/08/26
Sélidos Dissolvidos Fixos 124,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Dissolvidos Totais 112,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Sedimentaveis 0,10 mL/L - - - - - Cone de Imhoff 10/08/26
Solidos Suspensos Fixos 6,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Suspensos Totais 12,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Solidos Totais 346,00 mg/L - - - - - Gravimétrico 10/08/26
Surfactantes 0,0100 mg/L - - - - - Colorimetria 10/08/26
Temperatura da Amostra 12,50 °C - - - <=40,00 - Leitura Direta 10/08/26
Turbidez 28,10 NTU - - - - - Nefelometria - 21308 - | 40,0826

SMWW - 242 Edigdo - 2023

Declaragao de Conformidade

De acordo com Artigo 18 - Decreto Estadual 8468/76, o(s) parametro(s) DBO - 5 dias, pH, Temperatura da Amostra atende(m).

Notas
Legendas
NA: N&o se aplica.
LQ: Limite de Quantificagao.
LD: Limite de Detecgao.
Mirante

Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, , Sertdozinho, Piracicaba/SP - CEP - CNPJ: 03.264.927/0001-27

<> Telefone:
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Mirante
=
CC MIRANTE Relatério de Anilises 64346/2026.0

Notas

U = Incerteza de Medig&o.
SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater

Data da Emissédo: 10/08/2026

‘.\‘. -\\.\
| : Dk \\\

Loty “Sban,

Codigo para verificagao de autenticidade deste documento: 7DC57A438435DD89ABD1B0322F8DCAF8B3220A99

Mirante
Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, , Sertdozinho, Piracicaba/SP - CEP - CNPJ: 03.264.927/0001-27
<> Telefone:




Relatério de Ensaio 92858/2026.0.A

Proposta Comercial: PC251/2025.1

$¥ eurofins ‘
Ambiental

IH l

Data de Emisséo Laudo: 15/07/2026 18:08

Contratante
Contratante: Aguas do Mirante S/A CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Contato: Diego Alli Telefone: 19 3401-2400
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil E-mail: ---

Solicitante
Solicitante: Aguas do Mirante S/A CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil Telefone: 19 3401-2400

Projeto
Projeto: --- CNPJ/CPF: ---
Endereco: ---
N° Amostra: 92858-1/2026.0 - ETE Piracicamirim — Efluente Tratado

Matriz: Efluentes Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 07/07/2026 07:40 Data Recebimento: 07/07/2026 14:35
Localizagao: NI Chuva nas ultimas 24 horas?: Nao
Chuva no momento da coleta?: Nao Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Inicio amostragem composta: --- Final amostragem composta: ---
Coletor Responsavel: THIAGO Dados de campo informados pelo cliente: NA

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Latitude: --- Longitude: ---

Resultados Analiticos

Eurofins Ambiental - LIN - Fisico Quimico

Resolucao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
a
Materiais sedimentaveis - <0,10 mL/L 1mUL 0,10 mL/L - 0,03 mLL SMEV\,/W 24° £d. 2023 08/07/2026
Método 2540 F
minima de 60% N
Demanda Bioquimica de Oxigénio DBO - 6,10 mg/L remogédo dacarga | 1,70mg/L | 0,04 mg/L | 0,35 mg/L SMEV\,/W 247 Bd. 2023 08/07/2026
. Método 5210 B
poluidora
. 0,002 0,001 SMEWW 242 Ed. 2023
Cianeto total 57-12-5 < 0,002 mg/L 1,0 mg/L mglL --- mglL Método 4500-CN".D e E 10/07/2026
. . 0,00200 0,00014 0,00100 SMEWW 242 Ed. 2023
Cianeto livre 57-12-5 <0,00200 mg/L 0,2mg/L mglL mglL mglL Método 4500-CN", | 10/07/2026
0,0020 7,56E-05 0,0020 SMEWW 242 Ed. 2023
Sulfeto 18496-25-8 <0,0020 mg/L 1,0 mg/L malL mlL ma/L Método 4500- S2- D 08/07/2026
Fenois totais (sub§tan0|a_s_ que reagem 108-952 0,01200 mglL 0,5 mglL 0,00200 0,0006 0,00100 POP-QI078 0810712026
com 4-aminoantipirina) mg/L mg/L mg/L
15,00
DQO --- 23,00 mg/L - mglL 1,74 mg/lL | 1,59 mg/L POP-QI012 08/07/2026
Eurofins Ambiental - LIN - Metais
Resolugao
Analise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
USEPA 6010D:2018 e
Arsénio total 7440-38-2 < 0,0050 mg/L 0,5 mg/L Or’]?oflf) OH?O/(I)_4 Or:O;)LZ SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018
Bério total 7440-39-3 0,0494 mglL 50 mglL 000% | 008 1 a0 SMEWW 24° Ed. 2023 08107/2026
g & 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 e
Boro total 7440-42-8 <0,1000 mg/L 5,0 mg/L 0;:]0;)8 Or,T?O/SI)-Q Or:O?f SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
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0&. f Relatério de Ensaio 92858/2026.0.A
< CUrorins ‘
. Proposta Comercial: PC251/2025.1 E
Ambiental N
Eurofins Ambiental - LIN - Metais
Resolucio
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Andlise
art 16
USEPA 6010D:2018
Cadmio total 7440-43-9 <0,0010 mglL 02mglL 00010 | 0ooxT | 0o0M SMEWW 24° Ed. 2023 08107/2026
o o 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 ¢
Chumbo total 7439-92-1 <0,0050 mg/L 0,5 mg/L Or,:OISLO 06?2? Or:O;f SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018
Cobre dissolvido 7440-50-8 < 0,0050 mg/L 1,0 mg/L 06?0/53 0£0/?_6 OrT?O;)LS SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
. 0,0100 0,001 0,0010 SMEWW 242 Ed. 2023
Cromo Trivalente 16065-83-1 <0,0100 mg/L 1,0 mg/L mglL mglL mglL Método 3500 Cr B 15/07/2026
USEPA 6010D:2018
Estanho total 7440-31-5 < 0,0050 mg/L 4,0 mg/L 06?0/53 0[_,:0/(:_5 OrT?O;)LQ SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018
Ferro dissolvido 7439896 0,1240 mglL 15,0 mglL Orﬁs?f Orfof or,:o?t) SMEWW 24° Ed. 2023 0810712026
g & 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 e
Manganés dissolvido 7439-96-5 0,0491 mg/L 1,0 mg/L Or'gofl? Or'T?O/T On?O/OJ SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
- 0,000200 ' 1,962E-05 @ 3,000000E- =~ USEPA 6010D:2018 POP-
Merctrio total 7439-97-6 <0,000200 mg/L. 0,01 mg/L mglL mglL 5mglL Q062 08/07/2026
USEPA 6010D:2018 e
Niquel total 7440-02-0 < 10,0050 mg/L 2,0 mg/L Or'gofl? Or;?()/(l)_3 Or:O/OLS SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018
Prata total 7440-22-4 <0,0050 mglL 0.4 mglL Or'goflf’ Orfof' Or':oj)s SMEWW 24° Ed. 2023 0810712026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 ¢
Selénio total 7782-49-2 <0,0050 mg/L 0,30 mg/L O;SO/SLO Or’r?c;?_B On?O;LE; SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018 e
Zinco total 7440-66-6 0,0459 mg/L 5,0 mg/L Or,]:)O;SLO Or;'?o/|5_1 On?ozj SMEWW 242 Ed. 2023 08/07/2026
9 9 9 Método 3030E
USEPA 6010D:2018
Cromo 7440-47-3 <0,0050 mglL 000% | a0 | a0 SMEWW 24° Ed. 2023 08107/2026
o o 9 Método 3030E
Eurofins Ambiental - LOR - Oleos e Graxas
Resolucao
Analise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
Oleos e Graxas Minerais --- < 5,00 mg/L 20 mg/L 500mg/L = 0,2mg/L | 0,60 mg/L POP-Q0030 08/07/2026
Oleos vegetais e gorduras animais --- < 5,00 mg/lL 50 mg/L 500mg/L = 0,21 mg/L @ 0,55mg/L POP-Q0030 08/07/2026
Eurofins Ambiental - LOR - VOC
Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Andlise
art 16
0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 5021A:2014 USEPA
Benzeno 71-43-2 <0,0010 mg/L 1,2mg/L mglL mglL mglL 8060D:2017 08/07/2026
o 0,0010 0,0001 0,0002 USEPA 5021A:2014 USEPA
Cloroférmio 67-66-3 <0,0010 mg/L 1,0 mg/L mglL mglL mglL 8260D:2017 08/07/2026
Dicloroeteno (somatéria de 75-35-4 156- 0,0010 0,0001 USEPA 5021A:2014 USEPA
1,1+1,2cis+1,2trans) 59-2 156-60-5 <0,0010 mg/L 1,0mglL mglL mglL . 8260D:2017 08/07/2026
. 0,0050 0,0004 0,0003 USEPA 5021A:2014 USEPA
Estireno 100-42-5 < 0,0050 mg/L 0,07 mg/L mglL mglL mglL 8060D:2017 08/07/2026
. 0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 5021A:2014 USEPA
Etilbenzeno 100-41-4 <0,0010 mg/L 0,84 mg/L mglL mglL mglL 8260D:2017 08/07/2026
0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 5021A:2014 USEPA
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 <0,0010 mg/L 1,0 mg/L mglL mglL mglL 8260D:2017 08/07/2026
. 0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 5021A:2014 USEPA
Tricloroeteno 79-01-6 <0,0010 mg/L 1,0 mg/L mglL mglL mglL 8060D:2017 08/07/2026
0,0010 0,0001 0,0001 USEPA 5021A:2014 USEPA
Tolueno 108-88-3 <0,0010 mg/L 1,2 mg/L mglL mglL mglL 8260D:2017 08/07/2026
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. Proposta Comercial: PC251/2025.1
Ambiental P

IH l

Eurofins Ambiental - LOR - VOC

Resolugao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
; 0,0030 0,0004 USEPA 5021A:2014 USEPA
Xileno 1330-20-7 <0,0030 mg/L 1,6 mg/L mglL mglL - 8060D-2017 08/07/2026

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery

Resolugédo
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
0,01000 | 0,000992 ' 0,001000 SMEWW 24?2 Ed. 2023
Cromo hexavalente 18540-29-9 <0,01000 mg/L 0,1 mg/L mglL mglL mglL Método 3500Cr B 08/07/2026
L ) 0,05500 0,55118 0,00900 SMEWW 242 Ed. 2023
Nitrogénio amoniacal total 7664-41-7 10,95794 mg/L 20,0 mg/L mglL mglL mglL Método 4500-NH,D 08/07/2026
Eurofins Ambiental - LOR/LIN - IONS
Resolucao
Andlise CAS Number Resultado Conama n°. 430 LQA Incerteza LD Referéncia Data Analise
art 16
0,1000 0,0355 0,0150 SMEWW 242 Ed. 2023
Fluoreto total 16984-48-8 0,5881 mg/L 10,0 mg/L mglL mglL mglL Meétodo 4500 F- C 10/07/2026
Controle de Qualidade
LCS - DBO (L) 92955-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
DBO 2219 mg/L 169,5 - 230,56
LCS - DQO 92961-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
DQO 498,00 mg/L 475-525
Branco DQO 92963-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
DQO < 15,00 mg/L 15,00 mg/L
LCS - DQO - Baixa 92964-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
DQO 48,0 mg/L 475-52,5
Branco volateis (L) 93012-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Benzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Tolueno <1,00 pg/L 1,00 pg/L
Etilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
m+p Xileno < 2,00 pg/L 2,00 pg/L
Cloreto de Vinila < 0,50 pg/L 0,50 pg/L
Piridina < 4,00 mg/L 4,00 mg/L
1,2-Dicloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1-Dicloroeteno (1,1-Dicloroetileno) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Diclorometano (Cloreto de Metileno) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Tetracloreto de Carbono < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Tetracloroeteno (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Tricloroeteno (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroeteno) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Clorobenzeno (Monoclorobenzeno, Clorobenzeno-mono) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
o-Xileno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Bromometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
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5 IH l

Ambiental
Branco volateis (L) 93012-1/2026.0

Parametros Resultado
Cloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Triclorofluormetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1-Dicloropropeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Dibromometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Clorometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Acetona < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Dissulfeto de Carbono (Sulfeto de Carbono) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2-Dicloropropano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Bromodiclorometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
4-metil-2-Pentanona < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,3-Dicloropropano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
2-Hexanona < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2-Dibromoetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1,1,2-Tetracloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
trans-1,4-Dicloro-2-buteno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
cis-1,4-Dicloro-2-buteno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1,2,2-Tetracloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2,3-Tricloropropano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1,2-Tricloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Isopropilbenzeno (Cumeno) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Bromobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
n-Propilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,3,5-Trimetilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
tert-Butilbenzeno (terc-Butilbenzeno) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2,4-Trimetilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
sec-Butilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
p-Isopropiltolueno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
n-Butilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2-dibromo-3-Cloropropano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
2,2-Dicloropropano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
2-Clorotolueno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
4-Clorotolueno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
cis-1,3-Dicloropropeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
trans-1,3-Dicloropropeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Diclorodifluormetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1-Dicloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,1,1-Tricloroetano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
cis-1,2-Dicloroeteno <1,00 pg/L 1,00 pg/L
trans-1,2-Dicloroeteno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2,3-Triclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2,4-Triclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,2-Diclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,3,5-Triclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,3-Diclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
1,4-Diclorobenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
2-Butanona (Metiletilcetona) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Bromoférmio < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Cloroférmio < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Dibromoclorometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Hexaclorobutadieno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
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Proposta Comercial: PC251/2025.1

5 IH l

Ambiental
Branco volateis (L) 93012-1/2026.0
Parametros Resultado
Naftaleno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
lodometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Bromoclorometano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Chumbo tetraetila < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
MTBE (Metil-terc-butil eter) < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Estireno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
Tetrahidrofurano < 10,00 pg/L 10,00 pg/L
2-Cloroetilvinil eter < 10,00 pg/L 10,00 pg/L
Isooctano < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
MIBC (4-Metil-2-Pentanol) < 500,00 pg/L 500,00 pg/L
1,2,3-Trimetilbenzeno < 1,00 pg/L 1,00 pg/L
LCS volateis (L) 93013-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Benzeno 19,63 pg/L 16,0-24,0
Tolueno 18,77 pg/L 16,0-24,0
Cloreto de Vinila 19,75 pg/L 16,0-24,0
1,2-Dicloroetano 18,13 pg/L 16,0-24,0
1,1-Dicloroeteno (1,1-Dicloroetileno) 22,40 pg/L 16,0-24,0
Tetracloreto de Carbono 19,63 pg/L 16,0-24,0
Tetracloroeteno (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE) 16,46 pg/L 16,0-24,0
Tricloroeteno (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroeteno) 19,65 pg/L 16,0-24,0
1,2-Dicloropropano 16,74 pg/L 16,0-24,0
1,2-Dibromoetano 17,03 pg/L 16,0-24,0
1,1,2-Tricloroetano 19,41 pg/L 16,0-24,0
1,3,5-Trimetilbenzeno 18,63 pg/L 16,0-24,0
1,2-dibromo-3-Cloropropano 19,63 pg/L 16,0-24,0
trans-1,3-Dicloropropeno 19,63 pg/L 16,0-24,0
1,4-Diclorobenzeno 18,88 pg/L 16,0-24,0
Bromoférmio 22,58 g/l 16,0-24,0
Cloroférmio 17,31 pg/L 16,0-24,0
Dibromoclorometano 21,52 pg/l 16,0-24,0
Estireno 19,44 pg/L 16,0-24,0
m,p-Xilenos 32,01 g/l 320a480
Cloreto de Metileno 17,10 pg/lL 16,0-24,0
LCS Metais (L) 93016-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagdo
Antimonio 0,0944 mg/L 0,08-0,12
Arsénio 0,0992 mg/L 0,08-0,12
Berilio 0,1054 mg/L 0,08-0,12
Cobalto 0,1017 mg/L 0,08-0,12
Boro 0,4428 mg/L 04-06
Céadmio 0,0545 mg/L 0,04 -0,06
Chumbo 0,0989 mg/L 0,08-0,12
Calcio 9,9098 mg/L 8,0-12,0
Estréncio 10,0825 mg/L 8,0-12,0
Magnésio 9,8926 mg/L 8,0-12,0
Potassio 10,5270 mg/L 8,0-12,0
Saodio 10,8523 mg/L 8,0-12,0
Aluminio 0,9850 mg/L 08-12
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Ambiental
LCS Metais (L) 93016-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacdo
Ferro 1,0285 mg/L 08-12
Bario 0,1026 mg/L 0,08-0,12
Bismuto 0,0970 mg/L 0,08-0,12
Cobre 0,0913 mg/L 0,08-0,12
Cromo 0,1071 mg/L 0,08-0,12
Estanho 0,1124 mg/L 0,08-0,12
Fésforo 0,1067 mg/L 0,08-0,12
Litio 0,1124 mg/L 0,08-0,12
Manganés 0,1134 mg/L 0,08-0,12
Molibdénio 0,0943 mg/L 0,08-0,12
Niquel 0,1016 mg/L 0,08-0,12
Prata 0,0972 mg/L 0,08-0,12
Selénio 0,0965 mg/L 0,08-0,12
Talio 0,1063 mg/L 0,08-0,12
Titanio 0,1048 mg/L 0,08-0,12
Vanadio 0,1031 mg/L 0,08-0,12
Zinco 0,1121 mg/L 0,08-0,12
Uranio 0,0973 mg/L 0,08-0,12
Branco Metais (L) 93017-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Vanadio <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Zinco <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Uranio <0,0100 mg/L 0,0100 mg/L
Antiménio <0,0040 mg/L 0,0040 mg/L
Arsénio < 0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Berilio <0,0030 mg/L 0,0030 mg/L
Cobalto <0,0030 mg/L 0,0030 mg/L
Boro <0,1000 mg/L 0,1000 mg/L
Céadmio <0,0010 mg/L 0,0010 mg/L
Chumbo <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Calcio <1,0000 mg/L 1,0000 mg/L
Estroncio <1,0000 mg/L 1,0000 mg/L
Magnésio < 1,0000 mg/L 1,0000 mg/L
Potassio <1,0000 mg/L 1,0000 mg/L
Sédio < 1,0000 mg/L 1,0000 mg/L
Aluminio < 0,0500 mg/L 0,0500 mg/L
Ferro < 0,0500 mg/L 0,0500 mg/L
Bario <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Bismuto <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Cobre <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Cromo <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Estanho < 0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Fésforo <0,0100 mg/L 0,0100 mg/L
Litio <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Manganés < 0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Molibdénio <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Niquel <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Prata <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Selénio <0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Talio <0,0050 mg/L. 0,0050 mg/L
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Ambiental
Branco Metais (L) 93017-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Titanio < 0,0050 mg/L 0,0050 mg/L
Branco Mercurio (L) 93026-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Mercurio <0,000200 mg/L 0,000200 mg/L
LCS Mercurio (L) 93027-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagao
Mercurio 0,001900 mg/L 0,0016 - 0,0024
LCS Sulfeto (L) manual 93263-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Sulfeto 0,095 mg/L 0,09-0,11
Branco Sulfeto (L) 93264-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Sulfeto <0,0020 mg/L 0,0020 mg/L

Branco Fendis ( 4-aminoantipirina) - Método Skalar 93337-1/2026.0
Parametros Resultado LQ

Fenol <0,00200 0,00200

LCS Fenois ( 4-aminoantipirina) - Método Skalar 93339-1/2026.0

Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Fenol 0,05400 mg/L 0,04 -0,06
Branco - Oleos e Graxas FTIR (L) 93360-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Oleos e Graxas Totais < 5,00 mg/L 5,00 mg/L
LCS - Oleos e Graxas FTIR (L) 93362-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Oleos e Graxas Totais 11,76 mg/L 10,5-18
Branco Cromo Hexavalente 93597-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Cromo hexavalente <0,0100 mg/L 0,0100 mg/L
LCS Cromo Hexavalente 93598-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Cromo hexavalente 0,100 mg/L 0,09-0,11
Branco Aménia IS (L) 94191-1/2026.0
Parametros Resultado La
Aménia < 0,067 mg/L 0,067 mg/L
LCS Aménia IS (L) 94192-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Ambnia 11,85 mg/L 10,98 - 13,42
LCS - Cianeto total (L) 94289-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitagdo
Cianeto Total 0,092 mg/L 0,09-0,11

Eurofins Ambiental Rio Claro

Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP

CEP: 13503-751
Telefone: +55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Proposta Comercial: PC251/2025.1

s eurofins ‘

IH l

Ambiental
Branco Cianeto Total (L) 94290-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Cianeto Total <0,0020 mg/L 0,0020 mg/L
Branco Fluoreto IS 94788-1/2026.0
Parametros Resultado LQ
Fluoreto <0,10 mg/L 0,10 mg/L
LCS Fluoreto IS (L) 94790-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
Fluoreto 0,59 mg/L 0,55-0,65
Surrogates
92858-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
p-Bromofluorbenzeno 20,9 pg/L 16,0-24,0
Tolueno d8 21,6 pg/L 16,0-24,0
93012-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
p-Bromofluorbenzeno 23,84 ug/L 16,0-24,0
Tolueno d8 22,72 g/l 16,0-24,0
93013-1/2026.0
Parametros Resultado Faixa de Aceitacao
p-Bromofluorbenzeno 16,27 pg/L 16,0-24,0
Tolueno d8 17,42 pg/L 16,0-24,0
Especificagdes

Resolugdo Conama n°. 430 art 16: Resolugdo Conama n°. 430 art. 16, de 13 de maio de 2011

Declaragao de Conformidade

"As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditagdo deste laboratério."

Comentario: "O(s) parametro(s) analisado(s) atende(m) as condigdes e padrdes de langamento de efluentes da Resolugdo CONAMA n°. 430 Art. 16."
Resolugdo CONAMA n°. 430, de 13 de maio de 2011, do Ministério do Meio Ambiente.

A porcentagem de eficiéncia de remog&o da carga poluidora (DBO) foi de 91,71%

Eurofins Ambiental Rio Claro

Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP

CEP: 13503-751
Telefone: +55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Proposta Comercial: PC251/2025.1

$¥ eurofins |
Ambiental

IH l

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificagdo da Amostra.

LQ: Limite de Quantificagéo.

LD: Limite de Detecgéo

NMP: Numero Mais Provavel

UFC: Unidadade Formadora de Col6nia

NA: Nao Aplicavel

NI: N&o Informado

ND: Nao detectavel

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentragao é€ menor do que o limite de quantificagdo do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislagdes que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente a resultado ausente.
O ensaio de Nitrato como N é sindnimo do ensaio de Nitrogénio Nitrico.

O ensaio de Nitrito como N & sinénimo do ensaio de Nitrogénio Nitroso.

O ensaio de Nitrogénio Kjedahl é sinénimo de Nitrogénio Total Kjedahl.

Os cromatogramas (quando aplicavel) apresentados neste relatério de ensaio para o método de TPH Fracionado Fragdo Semi-Volatil estdo na ordem, respectivamente, como Fragéo Alifatica e
apos Fragdo Aromatica.

Dioxinas e Furanos: Os valores sao apresentados em fungéo dos Fatores de Equivaléncia de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congénere analisado, tomando como base o
elemento mais téxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatdrio de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possivel).

Informagdes:

Alincerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrao combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianca de 95%.

As unidades do relatério de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislagéo solicitada. Os valores de referéncia de LQ e Unidade constam no escopo de acreditagdo CRL0267.
A Eurofins adota a seguinte regra de deciséo para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medigao do método ¢é informada, entretanto esta nao faz parte a declaragdo de conformidade,
ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no célculo final do resultado expresso no relatdrio.

O relatdrio de ensaio sé deve ser reproduzido por completo. A reproducéo parcial requer aprovagéo por escrita deste laboratdrio.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatério atende aos requisitos de acreditagdo da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério.

Quando a amostragem ¢ realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratério.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratdrio, o procedimento e plano de amostragem sao definidos de acordo com as seguintes referéncias:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazao e Amostragem por Bailer)

IT-ALO15, IT-ALO10, IT-ALO08 (Agua Bruta, Agua tratada, Agua para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-ALO13 (Solos)

IT-ALO09 (Sedimentos)

IT-ALO12 (Residuos industriais, Liquidos e Solidos)

Os ensaios credenciados nos érgaos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada érgdo ambiental, conforme preconizado em legislagdes e resolugdes para obtengédo do
credenciamento de laboratorio:

Laboratério credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL n° 07/2026

Laboratério credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00015/2025

Laboratério credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL n° IATCCL 137R

Laboratério credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL n°® 002/2025

Laboratério credenciado junto ao INEA, conforme CCL n° INO11805

Laboratério credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL n° 7051

Responsavel Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsavel pela publicagdo do Relatério de Ensaio:

Raquel V. D. Puga - CRQ 04362825
Signatario Autorizado
Ensaios Quimicos, Biolégicos,
Emissdes Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Raquel Vendrame Domiciano Puga

A validag&o deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP: 13503-751 Pag.9/9
Telefone: +55 19 2112 8900
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Relatério de Ensaio 92853/2026.0.A

Proposta Comercial: PC251/2025.1

$¥ eurofins ‘
Ambiental

Data de Emisséo Laudo: 11/07/2026 16:25

Contratante
Contratante: Aguas do Mirante S/A
Contato: Diego Alli
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

Solicitante
Solicitante: Aguas do Mirante S/A
Enderego: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - Sdo Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil

IH l

CNPJI/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

E-mail: ---

CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Telefone: 19 3401-2400

Projeto

Projeto: --- CNPJI/CPF: ---
Endereco: ---

N° Amostra: 92853-1/2026.0 - COT ETE PIRACICAMIRIM - TRATADO
Matriz: Efluentes Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 07/07/2026 07:40 Data Recebimento: 07/07/2026 14:35
Localizagao: NI Chuva nas ultimas 24 horas?: Nao
Chuva no momento da coleta?: Nao Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Inicio amostragem composta: --- Final amostragem composta: ---
Coletor Responsavel: THIAGO Dados de campo informados pelo cliente: NA

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Latitude: --- Longitude: ---

Resultados Analiticos

Eurofins Ambiental - LIN - TOC
Andlise CAS Number Resultado LQA Incerteza LD

1,00000 0,58358 0,18900

Carbono Organico Total --- 9,69394 mg/L. mglL mglL mglL

Controle de Qualidade

Branco Carbono Organico (L) 94154-1/2026.0
Parametros Resultado

Carbono Orgénico Total < 1,000 mg/L

LCS Carbono Organico (L) 94153-1/2026.0
Parametros Resultado

Carbono Organico Total 25,893 mg/L

Referéncia Data Analise

USEPA 9060 A 2004 10/07/2026

LQ
1,000 mg/L

Faixa de Aceitacao

20,0-30,0

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
CEP: 13503-751
Telefone: +55 19 2112 8900
www.eurofins.com.br
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Proposta Comercial: PC251/2025.1

$¥ eurofins |
Ambiental

IH l

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificagdo da Amostra.

LQ: Limite de Quantificagéo.

LD: Limite de Detecgéo

NMP: Numero Mais Provavel

UFC: Unidadade Formadora de Col6nia

NA: Nao Aplicavel

NI: N&o Informado

ND: Nao detectavel

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentragao é€ menor do que o limite de quantificagdo do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislagdes que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente a resultado ausente.
O ensaio de Nitrato como N é sindnimo do ensaio de Nitrogénio Nitrico.

O ensaio de Nitrito como N & sinénimo do ensaio de Nitrogénio Nitroso.

O ensaio de Nitrogénio Kjedahl é sinénimo de Nitrogénio Total Kjedahl.

Os cromatogramas (quando aplicavel) apresentados neste relatério de ensaio para o método de TPH Fracionado Fragdo Semi-Volatil estdo na ordem, respectivamente, como Fragéo Alifatica e
apos Fragdo Aromatica.

Dioxinas e Furanos: Os valores sao apresentados em fungéo dos Fatores de Equivaléncia de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congénere analisado, tomando como base o
elemento mais téxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatdrio de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possivel).

Informagdes:

Alincerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrao combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianca de 95%.

As unidades do relatério de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislagéo solicitada. Os valores de referéncia de LQ e Unidade constam no escopo de acreditagdo CRL0267.
A Eurofins adota a seguinte regra de deciséo para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medigao do método ¢é informada, entretanto esta nao faz parte a declaragdo de conformidade,
ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no célculo final do resultado expresso no relatdrio.

O relatdrio de ensaio sé deve ser reproduzido por completo. A reproducéo parcial requer aprovagéo por escrita deste laboratdrio.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, ndo sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatério atende aos requisitos de acreditagdo da CGCRE que avaliou a competéncia do laboratério.

Quando a amostragem ¢ realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratério.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratdrio, o procedimento e plano de amostragem sao definidos de acordo com as seguintes referéncias:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazao e Amostragem por Bailer)

IT-ALO15, IT-ALO10, IT-ALO08 (Agua Bruta, Agua tratada, Agua para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-ALO13 (Solos)

IT-ALO09 (Sedimentos)

IT-ALO12 (Residuos industriais, Liquidos e Solidos)

Os ensaios credenciados nos érgaos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada érgdo ambiental, conforme preconizado em legislagdes e resolugdes para obtengédo do
credenciamento de laboratorio:

Laboratério credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL n° 07/2026

Laboratério credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00015/2025

Laboratério credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL n° IATCCL 137R

Laboratério credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL n°® 002/2025

Laboratério credenciado junto ao INEA, conforme CCL n° INO11805

Laboratério credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL n° 7051

Responsavel Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsavel pela publicagdo do Relatério de Ensaio:

Raquel V. D. Puga - CRQ 04362825
Signatario Autorizado
Ensaios Quimicos, Biolégicos,
Emissdes Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Raquel Vendrame Domiciano Puga

A validag&o deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Eurofins Ambiental Rio Claro
Rua Vinte e Um, 470 - Jardim Rio Claro, Rio Claro - SP
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